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Re´sume´ : L’utilisation croissante de syste`mes de navigation pour l’aide a` la chirurgie a per-
mis de faciliter les interventions ainsi que la planification des gestes chirurgicaux. Ne´anmoins,
dans le cas de la neurochirurgie ou` le geste ope´ratoire doit eˆtre tre`s pre´cis, les syste`mes ac-
tuels sont limite´s a` cause de de´formations per-ope´ratoires nomme´es “Brain Shift”. Le terme
de ’Brain Shift’ traduit le mouvement des structures ce´re´brales arrivant apre`s ouverture de
la boite craˆnienne (jusqu’a` 25mm). Le recalage rigide re´alise´ par le syste`me de neuronavi-
gation entre les examens pre´ope´ratoires et la position du patient en salle d’ope´ration est
donc entache´ d’une impre´cision. Ainsi, les informations fournies par le syste`me de naviga-
tion deviennent partiellement obsole`tes. Ce document propose une pre´sentation des diffe´rents
techniques de mesure et de compensation du ’Brain Shift’. Les avantages et inconve´nients de
chaque approche seront souligne´s avant de conclure par une bre`ve pre´sentation des me´thodes
de validation existantes.
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Survey of methods to measure and compensate the
“Brain Shift”
Abstract: Navigation systems become a very attractive tool in surgical planning and pro-
cedure. However, the accuracy and usefulness of such systems is limited in presence of soft-
tissue deformations. In neurosurgery, this phenomenon is called “Brain Shift”. The “Brain
shift” is the motion of cerebral structures occurring after the craniotomy (up to 25mm). The
neuronavigation system matches rigidly the pre-operative images with the surgical field. The
hypothesis of a rigid registration is no longer valid because of deformations. This document
presents a survey with classification of published methods to measure and compensate for
the brain shift. The various validation framework are also presented.
Key-words: Brain Shift, Registration, Neuronavigation.
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1 Introduction
Afin de faciliter les interventions et d’augmenter les performances des proce´dures neuro-
chirurgicales, l’utilisation de syste`mes de neuronavigation est de plus en plus courante dans
les salles d’ope´ration. Ces syste`mes permettent d’aider le neurochirurgien a` planifier l’acte,
mais surtout de guider celui-ci en salle lors de la proce´dure a` proprement parler. Il est ainsi
possible de re´duire l’invasivite´ de l’ope´ration en fournissant au neurochirurgien des informa-
tions issues des images pre´ope´ratoires, comme la localisation de tumeurs, d’angiomes ou des
donne´es issues des examens fonctionnels. Pour ce faire, il est ne´cessaire d’effectuer le recalage
des examens pre´ope´ratoires avec la position du patient dans la salle d’ope´ration. A l’heure
actuelle, les syste`mes de neuronavigation re´alisent ce recalage de manie`re rigide. Si pour les
actes chirurgicaux ou` les structures cibles sont stables ce mode de recalage est pertinent, la
pre´sence de de´formations du cerveau au cours des ope´rations neurochirurgicales affectent la
pre´cision du recalage. Ces de´formations connues sous le terme de “brain shift” apparaissent
principalement apre`s ouverture de la dure-me`re a` cause de plusieurs phe´nome`nes: la perte
de liquide ce´phalo-rachidien, l’utilisation de diure´tiques, l’affaissement du cerveau et l’acte
chirurgical en lui meˆme comme la re´section de la tumeur.
Principale limite des syste`mes de neuronavigation actuels, la compensation du ’brain
shift’ fait l’objet de notre e´tude. Ce document est organise´ de la manie`re suivante:
– La section 2 propose un e´tat de l’art des connaissances actuelles sur l’amplitude et la
direction du ”brain shift”.
– La section 3 pre´sente une description des me´thodes de compensation du ’brain shift’.
Dans un premier temps le versant mode´lisation biome´canique sera aborde´, puis, les
techniques base´es sur un recalage non rigide seront de´crites.
– Enfin, La section 4 donne un aperc¸u des me´thodes de validation des techniques de
recalage dans le contexte de la compensation du “brain shift”.
2 Quantification du ”brain shift”
Le phe´nome`ne de ”brain shift” e´tant la principale limite des syste`mes de neuronaviga-
tion, celui-ci a fait l’objet de nombreuses e´tudes visant a` caracte´riser son amplitude et sa
direction. Si dans un premier temps ces informations e´taient re´colte´es par mesures directes
via le pointeur du syste`me de neuronavigation, la focale du microscope ou des images vide´o;
l’imagerie intraope´ratoire est de plus en plus sollicite´e pour cette taˆche.
2.1 Mesures directes
Le premier versant de ces recherches est effectue´ en analysant le de´placement du cortex
entre les images pre´ope´ratoires et la position re´elle de celui-ci en cours d’ope´ration. La
mesure de ce de´placement peut eˆtre re´alise´e a` l’aide du syste`me de guidage via la position
d’un pointeur au contact du cortex [22, 21, 50, 48, 64], mais il est e´galement possible d’utiliser
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Fig. 1 – Illustration du phe´nome`ne de ”brain shift” sur des Images par Re´sonnance
Magne´tique intraope´ratoires (IRMi). A gauche, position du cerveau avant craniotomie avec
superposition du contour du cortex et des ventricules. A droite, position du cerveau apre`s
craniotomie et ouverture de la dure-me`re avec mise a` jour des contours. Au milieu, super-
position des contours avant craniotomie et de l’image apre`s celle-ci. Illustration tire´e de
[25].
la focale du microscope comme sonde virtuelle pour estimer la position du cerveau dans la
boˆıte craˆnienne [83].
En mesurant les de´formations apre`s ouverture de la dure-me`re mais avant re´section de la
tumeur, Hill et al. [50] estiment celles-ci a` plus de 10mm dans la moitie´ des cas e´tudie´s; ce qui
donne une ide´e de l’importance du phe´nome`ne meˆme sans re´section. Les mesure effectue´es
par Roberts et al. [83], via la recherche de la focale du microscope et d’une paire d’images
vide´o, e´valuent le de´placement moyen de la surface corticale a` 10mm avec un maximum de
25mm apre`s ouverture de la dure-me`re. Enfin, Dorward et al. [21, 22] de´terminent a` l’aide
de 48 sujets un de´placement moyen du cortex et des tumeurs profondes de l’ordre de 5mm
e´galement apre`s ouverture de la dure-me`re. La mesure des couches profondes est re´alise´e a`
l’aide d’un logiciel d’e´longation virtuelle du pointeur du syste`me de neuronavigation.
On observe donc que ce type de mesures e´valuent le de´placement moyen de la surface
corticale de 5 a` 10 mm avec un maximum de 20 a` 25mm. Toutes ces e´tudes soulignent que
la composante principale du de´placement suit la direction de la gravite´, celle-ci e´tant com-
mune´ment reconnue comme la principale force responsable du ”brain shift”. Nous verrons
dans la partie suivante que l’utilisation de l’imagerie intraope´ratoire tend a` contre dire cette
observation.
2.2 Mesures par imagerie intraope´ratoire
Une autre approche d’analyse du ”brain shift” est d’utiliser une modalite´ d’imagerie in-
traope´ratoire pour mesurer le mouvement des structures ce´re´brales au cours de l’ope´ration.
Ces structures pouvant eˆtre la surface de la tumeur, des ventricules ou du cortex. Les mo-
dalite´s d’imagerie e´tant ge´ne´ralement des IRM per-ope´ratoires (IRMi) [40, 65, 73, 74, 86]
ou des images ultrasonores intraope´ratoires (USi) [9, 19].
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2.2.1 IRMi
La mesure du mouvement de la surface cerveau/tumeur effectue´e par Rubino et al. [86]
apre`s ouverture de la dure-me`re, montre que sur les dix cas e´tudie´s le de´placement moyen
est de 15.8mm (5-23mm).
Le de´placement de la surface corticale pour diffe´rentes tailles de tumeurs a e´te´ etudie´
par Nabavi et al. [73]. Il apparaˆıt que le ”brain shift” maximal pour des tumeurs moyennes
(15-40mL) est de 15.8mm apre`s ouverture de la dure-me`re et de 23.8mm apre`s re´section. Si
les de´placements rapporte´s par ce type d’e´tude sont significativement plus grand que dans
d’autres, c’est que la valeur maximale est calcule´e sur l’ensemble de la surface et non sur
une zone de´finie. Ainsi les structures ce´re´brales plus superficielles par rapport de la tumeur
peuvent avoir un de´placement tre`s important apre`s re´section, comme on peut le voir sur la
figure 2.
Fig. 2 – Illustration du phe´nome`ne de ”brain shift” au cours de la re´section d’une tumeur
sur des IRMi ponde´re´e en T2. De gauche a` droite, image obtenue apre`s ouverture de la
dure-me`re, 142 minutes plus tard, et 67 minutes apre`s. Illustration tire´e de [73].
Le meˆme type d’e´tudes mene´es sur 64 patients par Nimsky et al. [74] a` l’aide d’un
recalage rigide ame`ne a` des re´sultats similaires; jusqu’a` 24mm pour le de´placement cortical
et 3mm pour les tumeurs profondes. Enfin, l’utilisation d’un algorithme plus complexe de
recalage (flot optique tridimensionnel) par Hata et al. [43] e´value le de´placement maximal
de la surface corticale a` 11mm et celui des structures profondes a` 4mm.
Contrairement aux e´tudes pre´ce´demment cite´es qui se sont appuye´es sur la position de la
surface corticale, Hartkens et al. [40] se sont inte´resse´s aux de´formations au sein du volume
ce´re´bral dans son ensemble. Apre`s un recalage e´lastique entre les images de de´but et de fin
d’ope´ration, le de´placement maximal observe´ fut de 10mm pour les 24 cas e´tudie´s. Dans cette
e´tude, Hartkens et al. ont e´galement analyse´ la direction des mouvements ce´re´braux pre´sents
au cours de l’ope´ration. Il en ressort que si la gravite´ est la principale force responsable du
mouvement des tissus ce´re´braux, ce mouvement suit des directions qui ne sont pas forcement
paralle`les a` l’orientation de celle-ci, comme on peut le voir sur la figure 3. Cette observation
met en exergue l’interaction complexe des tissus ce´re´braux avec la boite craˆnienne au cours
de l’ope´ration notamment au niveau de la faux du cerveau. La ge´ome´trie des structures
ce´re´brales et leurs proprie´te´s me´caniques engendrent donc un phe´nome`ne spatio-temporel
complexe dont l’e´volution est encore mal connue. D’apre`s l’e´tude de Hartkens et al. [40],
meˆme l’hypothe`se d’utiliser le mouvement de la surface corticales comme indicateur du
mouvement des couches plus profondes est une erreur au vu de leurs observations.
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Fig. 3 – Mesures de l’angle forme´ par la direction principale du champ de de´formation et
celle de la gravite´ sur 16 sujets. Illustration tire´e de [40].
2.2.2 USi
L’autre modalite´ d’imagerie intraope´ratoire utilise´e dans l’e´tude du ”brain shift” est
l’e´chographie. Pour effectuer leur mesure, Comeau et al. [19] utilisent une sonde e´chographique
suivie par un tracker optique. Le fait de suivre la sonde dans l’espace de la salle d’ope´ration
permet de connaˆıtre la position de l’image US 2D acquise dans le volume IRM 3D pre´ope´ratoire.
Il est ainsi possible d’extraire une coupe co-planaire a` l’image ultrasonore 2D de l’IRM
et donc de superposer une image 2D pre´ope´ratoire sans de´formations avec l’image 2D in-
traope´ratoire de´forme´e. Un ope´rateur de´limite alors manuellement des structures cle´s (ven-
tricules) et des points (coupes de vaisseaux) dans les deux images tout en de´finissant leur
correspondance. Finalement, ces points et courbes homologues servent a` de´terminer une se´rie
de vecteurs de de´formation qui permettent de propager la de´formation obtenue au reste de
la coupe. Ce proce´de´ permet de quantifier le brainshift de 10 a` 20mm avec une pre´cision de
l’ordre de 2mm. La pre´cision de mesure est de´termine´e par la quantification de l’erreur de
localisation de cible (Target Localization Error) dont la formulation sera de´taille´e dans la
partie validation (cf. section 4). La TLE est estime´e via la mise en correspondance de mar-
queurs au sein d’images US et de coupes co-planaires du volume image scanner d’un fantoˆme.
Les auteurs concluent ainsi qu’il est possible de faire correspondre un pixel de l’image US
avec son homologue issu du volume IRM avec une pre´cision infe´rieure a` 1.3mm, sous hy-
pothe`se d’un recalage pre´cis. Cette hypothe`se sur la pre´cision du recalage est ve´rifie´e dans
[19] par recalage IRM/IRM et IRM/US du fantoˆme. Pour ce faire, les auteurs acquie`rent un
volume IRM du fantoˆme avant de lui appliquer des de´formations, puis prennent un volume
IRM et des images e´chographies de celui-ci apre`s de´formation. Ils comparent ensuite les
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erreurs de recalage sur des marqueurs non utilise´s comme amers au cours de celui-ci. Dans
les deux cas celles-ci sont similaires et de l’ordre de 0.5 a` 2mm.
Dans une e´tude plus re´cente mene´e par Letteboer et al. [58], le ”brain shift” est estime´
sur 12 patients par imagerie ultrasonore de type main libre. Les auteurs re´alisent un recalage
rigide de la tumeur entre les IRM pre´ope´ratoires et les images ultrasonores 3D reconstruites
et filtre´es, afin de quantifier les composantes translationnelles du ”brain shift”. Letteboer
et al. observent un mouvement moyen de 3.0mm avec un maximum de 7.5mm dans la
direction de la gravite´ et un mouvement moyen de 3.9mm avec un maximum de 8.2mm dans
la direction perpendiculaire a` la gravite´. De plus, l’angle moyen forme´ par la direction de la
gravite´ et la composant principale du de´placement est de 60 degre´s avec un maximum de
88 degre´s. La pre´cision de ces mesures est e´value´ en comparant, le recalage direct des IRM
pre´ope´ratoires et des images ultrasonores intraope´ratoires apre`s ouverture de la dure-me`re,
avec le recalage de ces meˆmes images en utilisant les images ultrasonores intraope´ratoires
avant ouverture de la dure-me`re. L’erreur de mesure est estime´e a` 1.0mm avec un maximum
de 1.6mm.
2.3 Conclusion
Au vu de ces diffe´rentes e´tudes, il apparaˆıt que le phe´nome`ne de ”brain shift” est un
processus dont la mode´lisation semble difficile en utilisant uniquement des connaissance a
priori sur la nature des de´formations. En effet, l’amplitude et la direction des de´placements
subis par les tissus ce´re´braux au cours de l’acte chirurgical sont de natures diverses et va-
rient suivant les cas. Le ”brain shift” est influence´ par de nombreux facteurs tels que le
positionnement du patient lors de l’ope´ration, par l’e´ventuelle ouverture du syste`me ventri-
culaire mais e´galement par la taille de la tumeur et de la craniotomie [74]. Ne´anmoins, les
re´sultats fournis par les e´tudes pre´ce´demment cite´es mettent en e´vidence que l’amplitude
de ce phe´nome`ne est largement supe´rieure a` la pre´cision des syste`mes de neuronavigation
et de la re´solution des images pre´ope´ratoires (1 a` 2 mm). Le recalage rigide effectue´ entre
la position du patient en salle d’ope´ration et les examens pre´ope´ratoires est donc entache´
d’une se´ve`re impre´cision, d’ou` la naissance de nombreuses de´marches visant a` compenser le
”brain shift”. Cela sera l’objet de la section suivante.
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3 Compensation du ”brain shift”
Afin de compenser les de´formations affectant l’e´tape de recalage rigide effectue´e par le
syste`me de neuronavigation, deux directions de recherches sont emprunte´es.
La premie`re est base´e sur une mode´lisation biome´canique du cerveau et des forces en
jeu afin de pre´dire l’amplitude des de´formations [10, 11, 70, 67, 69]. Il est ainsi possible de
corriger les images pre´ope´ratoires avant ou au cours de l’ope´ration. Dans le but d’augmenter
la pre´cision de la pre´diction ou de re´duire la complexite´ de ces mode`les, il est e´galement
possible de les guider a` l’aide d’images ou mesures per-ope´ratoires utilise´es comme conditions
limite sur le de´placement des e´le´ments du mode`le [3, 4, 24, 25, 26, 66, 94, 91, 93]. Ces mode`les
et leur guidage feront l’objet de la premie`re partie de la section a` venir.
La seconde direction de recherche de la compensation du ”brain shift” s’est tourne´e
vers l’utilisation des images perope´ratoires pour recueillir les informations ne´cessaires a` la
caracte´risation du de´placement des structures ce´re´brales. Un recalage entre ces images et les
images pre´ope´ratoires, ou intraope´ratoires avant de´formation peut donc eˆtre effectue´ afin de
compenser ce de´placement [19, 32, 34, 53, 57, 59, 79, 84]. Nous de´crirons dans la seconde
partie de cette section quels types de modalite´ et de recalage sont utilise´s au sein de la
proble´matique du ”brain shift”.
3.1 Par mode´lisation
3.1.1 Mode`les pre´dictifs
Mode`les statistiques L’un des moyens de construire un mode`le pre´dictif des de´formations
a venir au cours d’une ope´ration chirurgicale, est de constituer un mode`le statistique de
ces de´formations. Davatzikos et al. [20] construisent deux mode`les par analyse en compo-
santes principales en estimant d’une part, la relation entre le de´placement de points de la
surface d’un organe par rapport a` leur localisation (Shape Based Estimation); et d’autre
part, l’amplitude de la de´formation de cette surface par rapport a` la force applique´e (Force
Based Estimation). Le mode`le SBE est un mode`le purement statistique utilise´ pour esti-
mer les de´formations a` venir d’apre`s les donne´es d’apprentissage disponibles. Le mode`le
FBE quant a` lui, est un mode`le statistique couple´ a` un mode`le biome´canique. Le mode`le
biome´canique est alors dirige´ par la connaissance statistique de l’amplitude des de´formations
par rapport aux forces applique´es. Ce type de mode`le ne´cessite une phase apprentissage
sur un jeu de donne´es. Malheureusement, le nombre d’images ne´cessaire a` cette phase est
tre`s important. Par exemple, si l’on souhaite construire un mode`le statistique fiable de la
de´formation de la colonne verte´brale, au moins 20 patients sont ne´cessaires, chacun d’entre
eux devant eˆtre scanne´s entre dix et cent fois dans diffe´rentes positions pour diffe´rentes
amplitudes de de´formations [20]. Devant la difficulte´ d’e´tablir une telle base de donne´es a`
partir d’images re´elles, les auteurs utilisent un mode`le biome´canique lors de la phase d’ap-
prentissage pour obtenir des images simule´es. Ainsi, le nombre d’examens, la position du
patient ou la connaissance de l’e´volution de la de´formation n’est plus un proble`me. L’uti-
lisation d’un mode`le biome´canique permet e´galement de controˆler la force de de´formation
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applique´e. Cependant, cette de´marche semble limite´e dans le cas de proce´dures chirurgicales
de part ses difficulte´s a` prendre en compte les spe´cificite´s de chaque ope´ration. En effet, la
variabilite´ prise en compte au niveau de l’anatomie, des forces et des parame`tres e´lastiques
reste faible. De plus, la complexite´ et le couˆt calculatoire engendre´s par l’utilisation d’un tel
mode`le est conside´rable surtout en dimension 3. Dans leur conclusion les auteurs proposent
donc une alternative: construire un a priori statistique des de´formations par apprentissage
sur le mode`le biome´canique base´ sur l’anatomie re´elle du patient avant l’ope´ration. Dans
un second temps, cette connaissance a priori de de´formation est guide´e par des images
intraope´ratoires en cours d’ope´ration.
Mode`les biome´caniques Une autre solution envisageable pour la construction d’un
mode`le pre´dictif du ”brain shift”, est la re´alisation d’un mode`le biome´canique complexe
du cerveau traduisant les proprie´te´s des tissus le composant ainsi que les forces en jeu. Pour
ce faire, on utilise ge´ne´ralement la me´thode des e´le´ments finis (FEM) afin de discre´tiser
le domaine d’inte´gration du mode`le et donc de permettre sa re´solution nume´rique. Cette
discre´tisation se re´alise a` l’aide de noeuds constituant un maillage a` forme variable (cf Fig.
4). Chacun de ces noeuds suit un mouvement de´crit par le mode`le me´canique, les forces en
Fig. 4 – Ge´ne´ration du maillage sur les IRM pre´ope´ratoire apre`s segmentation du cortex et
des ventricules. Illustration tire´e de [25].
jeu et des conditions limites. Les parame`tres me´caniques du mode`le comme le module de
Young ou le coefficient de Poisson pouvant eˆtre variables suivant la nature du tissu mode´lise´.
A noter que la valeur de ces parame`tres est soit de´termine´e a` partir de la litte´rature, soit es-
time´e a` l’aide de mode`les et d’observations ou enfin via des expe´riences rhe´ologiques mene´es
sur le porc comme celles de Miller et al. [72].
Dans le cadre de la mode´lisation pre´dictive des de´formations, Miga et al. [69, 67, 70]
e´laborent un mode`le biome´canique ou` le cerveau est repre´sente´ comme un milieu rempli
de liquide qui s’en e´chappe. Les tissus ce´re´braux sont mode´lise´s comme un corps e´lastique
contenant un fluide interstitiel. Dans un premier temps, les auteurs re´alisent la segmenta-
tion des images pre´ope´ratoires en diffe´rents compartiments, chacun de ces compartiments
repre´sentant des re´gions aux proprie´te´s me´caniques particulie`res. Puis, les frontie`res se´parant
ces compartiments sont transforme´es en surfaces a` l’aide d’un algorithme de marching cube.
Enfin, le mode`le par FEM est construit en de´finissant un maillage a` l’aide de noeuds au sein
des diffe´rent compartiments. Le mode`le propose´ par Miga et al. prend e´galement en compte
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l’influence de la gravite´ intervenant dans l’e´quilibre me´canique du mode`le. Ainsi, a` l’aide
de la position du patient par rapport a` la direction de la gravite´ et d’une estimation in-
traope´ratoire de la quantite´ de liquide ce´phalo-rachidien dans le craˆne, le mode`le est capable
d’estimer les de´formations du cerveau dans son ensemble. Les re´sultats obtenus par ces e´tudes
sur 4 cas, montrent que ce mode`le est capable de compenser a` 79% le phe´nome`ne de ”brain
shift”. L’erreur du mode`le est de 1.2±1.3mm sur un de´placement moyen de 5.7mm±2.0mm
[69]. Cette erreur est estime´e en comparant point par point le de´placement de la surface
corticale calcule´ par le mode`le avec les mesures perope´ratoires issues d’images vide´o. Les
travaux re´cents de ce groupe ont porte´ sur l’incorporation de la re´section et de la re´traction
des tissus dues a` l’acte chirurgical. La validation de la mode´lisation de la re´traction sur le
porc a montre´ une augmentation de la pre´cision de plus de 1mm de la pre´diction [70, 80].
Pour le moment ce type de compensation demande 5 heures a` un ope´rateur expe´rimente´
afin de segmenter les images pre´ope´ratoires et ge´ne´rer le maillage [70]. De plus, le calcul des
de´formations au cours de l’ope´ration prend entre cinq et dix minutes [70], alors qu’il serait
souhaitable qu’il prenne moins d’une minute [31]. Le couˆt calculatoire de ce mode`le reste a`
l’heure actuelle son principal inconve´nient.
Afin d’e´viter la pre´sence d’un ope´rateur durant la segmentation des images pre´ope´ratoires
et la ge´ne´ration du maillage, Castelleno et al. [11, 10] automatisent cette e´tape en effec-
tuant un recalage non-rigide entre ces images et un atlas (Brainweb). Ils obtiennent de cette
manie`re les surfaces ce´re´brale et ventriculaire ainsi que la carte de segmentation de la matie`re
blanche et matie`re grise. Ne´anmoins, le proble`me de la segmentation des structures patholo-
giques reste manuelle. Le mode`le prend en compte les caracte´ristiques particulie`res des deux
types de tissus ce´re´braux mais e´galement la de´formation distincte de ceux-ci par rapport
au syste`me ventriculaire. En effet, les e´le´ments du maillage des tissus posse`dent des poids
et des proprie´te´s me´caniques particuliers suivant leur appartenance tissulaire, et le maillage
des ventricules est construit inde´pendemment de celui des tissus ce´re´braux. Tous les tis-
sus sont mode´lise´s comme des solides e´lastiques line´aires. Graˆce a` sa structure particulie`re,
les auteurs pensent que ce mode`le pourra a` terme prendre en compte la perte de liquide
ce´phalo-rachidien, la pression sanguine ainsi que l’influence de drogues. A l’heure actuelle,
l’e´tape de validation se re´duit a` une comparaison entre les images postope´ratoires et les
images simule´es, la validation par imagerie intraope´ratoire n’ayant pas encore e´te´ re´alise´e.
Dans le cadre de la pre´diction du ”brain shift”, il est e´galement possible de combiner
diffe´rents mode`les physiques de de´formations comme le proposent Hagemann et al. [36].
Ce type de combinaison est notamment utilise´ afin d’affiner la simulation des mouvements
apparaissant au niveau des interfaces de re´gions e´lastiques et visqueuses. Les auteurs si-
mulent donc trois types de tissus par trois mode`les physiques diffe´rents. Contrairement a` de
nombreuses autres approches ou` la diffe´rence tissulaires est induite par une variation des pa-
rame`tres me´caniques comme le module de Young ou le coefficient de Poisson [27, 38, 56, 76],
Hagemann et al. mode´lisent des de´formations rigides, e´lastiques et visqueuses suivant la
nature de la re´gion. La nature des de´formations est re´gie par les e´quations de Navier pour
les mate´riaux e´lastiques et celle de Navier-Stockes pour les fluides. Ce mode`le est re´solu via
la me´thode des e´le´ments finis, applique´e se´pare´ment a chaque re´gion. La segmentation des
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re´gions homoge`nes est effectue´e de manie`re semi-automatique et les parame`tres me´caniques
sont issus de la litte´rature [37]. Ce mode`le biome´canique est a` l’heure actuelle utilise´ pour
propager la de´formation obtenue par la mise en correspondance semi-manuelle d’amer entre
des images pre´ et postope´ratoires afin d’e´viter l’utilisation explicite de forces externes. Les
auteurs montrent que la pre´diction des de´formations a` l’aide de cette mode´lisation donne
de meilleurs re´sultats qu’une mode´lisation purement e´lastique. Ne´anmoins, en raison de son
couˆt calculatoire important, ce type d’approche voit son utilisation restreinte pour l’instant
en 2D.
Le meˆme type de de´marche a e´galement e´te´ re´alise´ en utilisant la me´thode des e´le´ments
frontie`res (Boundary Element Modeling), ou` seuls les contours des re´gions sont discre´tise´s
[23]. Si cette me´thode est sense´e eˆtre plus rapide car engendrant moins de calculs, il s’ave`re
que la nature du calcul matriciel a` re´soudre est plus complexe et donc ne permet pas de re´el
gain de temps. Ce mode`le sera a` terme guide´ par imagerie intraope´ratoire afin d’affiner les
conditions limites du de´placement.
3.1.2 Mode`le guide´ par imagerie intraope´ratoire
Devant la difficulte´ de prendre en compte toutes les forces re´gissant les de´formations
des tissus ce´re´braux et leur interactions avec les outils chirurgicaux, de nombreux auteurs
pre´sentent des e´tudes ou` le mode`le biome´canique est guide´ par des images intraope´ratoires.
Les modalite´s d’imagerie intraope´ratoire sont de natures diverses:
– les Images par Re´sonance Magne´tique intraope´ratoire (IRMi) [25, 24, 101] pour connaˆıtre
l’ensemble des de´formations du volume ce´re´bral,
– les images ste´re´o issues d’une paire de came´ras [94, 91, 93] ou les mesures laser [4, 66, 71]
pour mesurer le de´placement de la surface corticale,
– les images ultrasonores intraope´ratoires (USi) pour suivre le mouvement des couches
profondes [83].
Fig. 5 – Repre´sentation des de´formations et des vecteurs de de´placements obtenus pour le
volume ce´re´brale et les ventricules. Illustration tire´e de [25].
Mode`le guide´ par IRMi L’approche propose´e par Ferrant et al. [25, 24, 101] consiste
a` utiliser les informations issues des IRMi pour guider les de´formations de leur mode`le
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biome´canique. Pour se faire, une segmentation d’objets cle´s (surface ce´re´brale, ventricule,
tumeur) dans les images pre´ope´ratoire est effectue´e a` l’aide d’un algorithme rapide et semi-
automatique, environ 10min par un utilisateur entraˆıne´. Ils ge´ne`rent ensuite un maillage de
ces diffe´rentes structures afin de cre´er un mode`le de´formable par FEM. La segmentation de
ces meˆmes structures dans les images intraope´ratoire est re´alise´e de manie`re automatique a`
l’aide de ce mode`le spe´cifique du patient. En analysant l’e´volution des surfaces de ces objets
cle´s au cours de l’ope´ration via les IRMi, il est possible de fournir les conditions limites
du de´placement au mode`le de´formable (cf Fig. 5). Graˆce a` une imple´mentation paralle`le et
optimise´e, le calcul des de´formations dure une quinzaine de secondes, ce qui permet une utili-
sation en salle d’ope´ration. Les auteurs rapportent une pre´cision de 0.9±0.7mm de moyenne
mais de 3.7mm pre`s des zones de re´section [24]. Cette pre´cision est e´value´e en comparant
la position de 400 marqueurs identifie´s par un expert sur les images intraope´ratoires avec
les de´formations fournies par le mode`le. Les auteurs soulignent que ce type de validation
est entache´e par des impre´cisions dans la localisation manuelle, ceci particulie`rement dans
la re´gion de la tumeur ou` certaines structures ne sont pas visibles. L’impre´cision prononce´e
dans cette zone est e´galement due a` la non prise en compte de la re´section par le mode`le. Si
cette de´marche donne d’excellents re´sultats pour un temps de calcul acceptable, le couˆt d’un
imageur par re´sonance magne´tique intraope´ratoire reste inaccessible a` la grande majorite´
des hoˆpitaux. De plus, la pre´cision du syste`me de´pend de la segmentation initiale et du
suivi des contours dans les images intraope´ratoire, ce qui est source d’erreurs. Ne´anmoins,
les re´sultats de Ferrant et al. donnent une bonne indication des performances que l’on peut
attendre d’une de´marche similaire utilisant le mouvement de la surface corticale par came´ra
ou trackeur optique et/ou des couches profondes par ultrasons.
Mode`le guide´ par Vision ste´re´o Skrinjar et al. [94, 91, 93] proposent l’utilisation de
la vision ste´re´o pour e´valuer la mouvement de la surface corticale. Ceci est possible unique-
ment quand la surface corticale observe´e par les came´ras est suffisante, par exemple dans
cadre de la neurochirurgie de l’e´pilepsie ou` l’on pose une grille d’e´lectrodes sous la dure-
me`re. Cette mesure sert a` guider un mode`le de Kelvin ou` les tissus sont perc¸us comme des
Fig. 6 – Images rec¸ues par les deux came´ras et repre´sentation de la surface reconstruite.
Illustration tire´e de [94].
mate´riaux visco-e´lastiques subissant des de´formations lentes et de faible amplitude. Il est
ainsi possible de propager les de´formations de la surface a` l’ensemble du volume ce´re´bral.
Les caracte´ristiques me´caniques des tissus sont estime´es a` l’aide des images intraope´ratoires
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de plusieurs patients et seront applique´es aux futurs cas. Le mode`le de´formable prend en
compte l’interaction avec le squelette en remettant a` chaque ite´ration les noeuds le traver-
sant au niveau de sa surface. Il reste cependant le proble`me de la re´section car les infor-
mations de mouvement sur la surface corticale ne permettent pas de simuler correctement
les de´placement des couches profondes. Les auteurs envisagent l’utilisation intraope´ratoire
d’un CT, d’IRMi ou d’USi. A noter que les came´ras peuvent eˆtre incluses dans le microscope
binoculaire utilise´ par le neurochirurgien [96, 97, 98].
Fig. 7 – Re´capitulatif des diffe´rentes e´tapes de compensation du ”brain shift” lors de l’uti-
lisation du mouvement de la surface corticale [98].
Mode`le guide´ par mesure laser Les e´tudes de Audette et al. [4] et Miga et al. [71] uti-
lisent un digitaliser 3D pour connaˆıtre le mouvement de la surface corticale. Ce proce´de´
de mesure par laser permet d’obtenir une pre´cision de 300 microns et un taux de ra-
fraˆıchissement de 60Hz. La proce´dure d’acquisition, c’est-a`-dire la mise en place du digi-
taliser, l’acquisition des images et le retrait de celui du champs chirurgical, prend environ
1.5min [71]. Comme dans les e´tudes de Skrinjar et al., la connaissance du mouvement de la
surface corticale sert e´galement dans ces e´tudes a` guider un mode`le biome´canique.
Mode`le guide´ par Ultrasons A notre connaissance, seuls Miga et al. [83] ont re´alise´
une e´tude de faisabilite´ du guidage d’un mode`le biome´canique par ultrasons. Les auteurs
soulignent l’avantage de coupler l’information du mouvement de la surface corticale obtenue
par vision ste´re´o ou digitaliser 3D, au mouvement du syste`me ventriculaire suivi par ultra-
sons. Dans un premier temps, cette e´quipe a re´cemment travaille´ sur l’e´tape de calibration
du suivi de la sonde e´chographique, principale source d’erreur entre le recalage des image
pre´ope´ratoires et perope´ratoires [61]. La pre´cision de ce recalage avec une e´tape de calibra-
tion efficaces peut atteindre 2.32mm, cette erreur incluant l’impre´cision du suiveur optique
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0.332±0.289mm et du recalage rigide du syste`me de neuronavigation 0.588±0.213mm. Dans
cette e´tude [61], les auteurs proposent deux me´thodes pour e´prouver leur proce´dures de
calibration utilisant un fantoˆme a` base de fils en forme de N. D’une part, ils comparent la
localisation des structures du fantoˆme au sein des images ultrasonores reconstruites et d’un
volume scanner, en calculant les erreurs de localisation entre paires de points (Fiducial Re-
gistration Error). D’autre part, les auteurs re´alisent un test de reproductibilite´ de mesures,
en de´terminant, via les images ultrasonores acquises, les coordonne´es dans le monde re´el de
structures immerge´es dans un bac d’eau avec leurs ve´ritables positions (Target Localization
Error). Les ultrasons semblent donc eˆtre une solution peu couˆteuse pour recueillir des infor-
mations pre´cises sur le mouvement des structures profondes du cerveau. Les premiers tests
in vivo mene´s chez le porc montrent qu’un mode`le biome´canique guide´ par de l’e´chographie
type main libre permet d’estimer le brainshift avec une erreur de 1.5mm [62]. Cette erreur
est e´value´e a` l’aide des deux mesures d’erreur que sont la Fudicial Registration Error et
la Target Localization Error, mesures que nous de´taillerons dans la partie Validation. La
FRE est estime´e en comparant la position avec et sans recalage de billes implante´es dans le
cerveau du porc au sein d’images ultrasonores et CT acquises au cours de l’ope´ration.
Fig. 8 – Reconstruction de la coupe de l’IRM pre´ope´ratoire correspondante a` l’image USi.
Illustration tire´e de [61].
3.1.3 Conclusion
Cette bre`ve pre´sentation de l’utilisation de mode`les biome´caniques afin de compenser
le phe´nome`ne de ”brain shift” met en e´vidence plusieurs inconve´nients inhe´rents a` cette
de´marche.
Le premier est le couˆt calculatoire de cette me´thode. En effet, le calcul de la propaga-
tion des de´formations de la surface corticale a` travers le mode`le est en ge´ne´rale de l’ordre
de 10min [94, 92, 68] avec des imple´mentations optimise´es. Les auteurs a` l’origine de ces
mode`les soulignent que ce temps de calcul reste infe´rieur a` celui de la stabilisation des
de´formations ce´re´brales au cours d’une ope´ration (environ 45min [92]). Ne´anmoins, il est
indispensable de fournir au neurochirurgien des informations en “temps re´el” sur l’e´volution
de ces de´formations. A l’heure actuelle seuls Ferrant et al., a` l’aide d’une imple´mentation
optimise´e et paralle´lise´e, re´alisent le calcul de la de´formation du mode`le en moins d’une
minute. Il nous faut cependant souligner que l’acquisition d’une IRMi prend environ 10min,
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l’e´tape de recalage rigide 1min, la segmentation des IRMi 5min et la quantification de la
de´formation des surfaces segmente´es 2min. Meˆme si le temps d’acquisition est utilise´ pour
l’e´tape de visualisation de l’acquisition pre´ce´dente, la remise a` jour des images pre´ope´ratoire
demande 8min. Sans compter que l’utilisation d’un imageur IRM intraope´ratoire, qui permet
de connaˆıtre les de´formations dans leur ensemble donc d’acce´le´rer leur analyse, reste hors
de porte´e de la majorite´ des e´tablissements hospitaliers (un seul en France).
Le second inconve´nient de cette de´marche est qu’elle ne´cessite une e´tape de segmentation
des structures anatomiques. Les erreurs engendre´es par cette e´tape se retrouvent dans la
construction du mode`le, mais e´galement dans l’estimation du mouvement des structures
chez Ferrant et al. . Ces impre´cisions vont donc eˆtre propage´es a` travers tout le mode`le et
diminuer la pre´cision de celui-ci.
Enfin, la dernie`re difficulte´ apporte´e par l’utilisation de ce type de mode`le est le choix
des caracte´ristiques me´caniques des tissus et de la nature du mode`le en lui-meˆme.
Malgre´ ces diffe´rents inconve´nients, ces de´marches obtiennent de bons re´sultats notam-
ment au niveau de la simulation de re´sections et des de´formations non rigides du cerveau. Il
est inte´ressant de souligner que la majorite´ de ces auteurs guident aujourd’hui leur mode`le
par des acquisitions de donne´es intraope´ratoires. Ecabert [23] et Skrinjar [94] concluent
meˆme a` la quasi-impossibilite´ de re´aliser un mode`le valide sans ces donne´es vu la complexite´
des causes du ”brain shift”: influence de la gravite´, proprie´te´s me´caniques des tissus, admi-
nistration de drogues, perte du Liquide Ce´re´bro-Spinal (LCS), interaction entre le LCS et les
tissus, contraintes anatomiques, re´section de tissus, variation de la pression intracraˆnienne,
complexite´ ge´ome´trique des structures anatomiques et variabilite´ interpatient.
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3.2 Par recalage d’images intraope´ratoires
L’autre possibilite´ pour compenser l’effet du ”brain shift” est de re´aliser un recalage non
rigide entre des images pre´ope´ratoires et des images perope´ratoires ge´ne´ralement de nature
ultrasonore ou RMN. Ce recalage non rigide peut e´galement eˆtre effectue´ entre les images
intraope´ratoires avec de´formations et une image intraope´ratoire de de´but d’ope´ration sans
de´formations, ce qui donne l’avantage de passer par une phase de recalage monomodal.
Devant la pluralite´ des me´thodes de recalage existantes, il est inte´ressant d’effectuer un
classement de celles-ci suivant des crite`res particuliers. Nous utiliserons ici les crite`res de´finis
dans [5] que sont :
– la dimension et la nature des amers a` mettre en correspondance,
– le type de transformations et le domaine de de´finition de celles-ci,
– la fonction de similarite´ qui mode´lise l’interaction entre les variables a` estimer et les
donne´es observe´es,
– la me´thode d’optimisation permettant d’extraire la transformation de´sire´e des trans-
formations possibles.
La dimension et la nature des amers a` mettre en correspondance dirigera la structure du
plan adopte´ au cours de cette partie. Premie`rement, nous exposerons les me´thodes base´es
sur l’intensite´ des voxels puis celles utilisant des amers de type contour ou surface.
Devant le grand nombre de transformations existantes, nous avons choisi d’utiliser uni-
quement l’appellation ge´ne´riques de celles-ci. La the´orie sous-jacente a` ces diffe´rents para-
digmes est de´veloppe´e en annexe de ce rapport. Dans cette partie incarnant une premie`re
approche du recalage d’image, nous soulignerons simplement leurs avantages et inconve´nients
au sein de la proble´matique de la compensation du ”brain shift”.
Les fonctions de similarite´ seront en revanche de´finies au fur et a` mesure de la pre´sentation
des diffe´rentes techniques existantes pour compenser le ”brain shift”. Bien que cette de´marche
conduira a` l’e´laboration d’une liste non exhaustive de ces fonctions, cela nous a paru plus
pertinent au vu du plan adopte´.
Enfin, les me´thodes d’optimisation ne seront pas aborde´es mais uniquement e´voque´es
comme e´tant constitue´es de deux classes. Les me´thodes sans gradient, que sont les techniques
de Powell et du simplex, et celles avec gradient. Dans cette cate´gorie il existe des variantes :
la descente de gradient, le gradient conjugue´, la de´marche de Newton et de quasi-Newton et
enfin celle de Levenberg-Marquart.
A l’heure actuelle deux grandes voies se dessinent au sein des me´thodes utilisant les USi
dont la principale diffe´rence se situe au niveau de la nature et de la dimension des amers
a` mettre en correspondance. La premie`re utilise l’intensite´ des voxels comme information
(recalage “iconique”) alors que la seconde se base sur des amers de type contours et surfaces.
Cette diffe´rence au niveau des attributs a` mettre en correspondance re´git l’ensemble de la
de´marche de recalage.
Les me´thodes base´es sur l’intensite´ des voxels fonctionnent ge´ne´ralement en deux e´tapes.
Dans un premier temps, on estime avant ouverture de la dure-me`re le de´calage entre les
images pre´ope´ratoires et intraope´ratoires par recalage rigide multimodal. A cette instant
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les de´formations du cerveau sont suffisamment minimes pour que l’on puisse effectuer un
recalage rigide. Puis, apre`s ouverture de la dure-me`re, on suit l’e´volution des de´formations
par recalage non rigide monomodal des images intraope´ratoires. La connaissance de cette
e´volution permet de transformer les images pre´ope´ratoires afin qu’elles correspondent a` la
sce`ne observe´e [57, 59, 79, 84].
Les me´thodes base´es sur la mise en correspondance de contours ou surfaces se re´alisent
quant a` elles en une seule e´tape de recalage. Apre`s l’extraction d’attributs ge´ome´triques
homologues dans les images pre´ et perope´ratoires, on effectue une mise en correspondance
de ces primitives puis on extrapole la de´formation obtenue au reste de l’image [19, 34, 32, 53].
En ce qui concerne l’utilisation d’IRMi comme modalite´ intraope´ratoire, la de´marche
est de recaler chaque IRMi avec l’IRM pre´ope´ratoire par des me´thodes de recalage non
rigide base´ sur l’intensite´. Ne´anmoins, comme nous l’avons souligne´ l’utilisation d’un imageur
IRMi reste peu courante dans le monde hospitalier, c’est pourquoi la majorite´ des exemples
pre´sente´s ici, sont plus des e´tudes visant a` caracte´riser le ”brain shift” que la mise au point
d’une de´marche de compensation en routine clinique de celui-ci. Enfin, le temps de mise en
oeuvre de ce type de de´marche est trop long pour effectuer une remise a` jour rapide des
images pre´ope´ratoires.
3.2.1 Me´thodes base´es sur l’intensite´
Me´thodes utilisant des USi. Comme les crite`res de classifications cite´s pre´ce´demment
sont relativement homoge`nes suivant le caracte`re mono et multimodal de l’e´tape de recalage,
nous les de´finirons ici au sein de ces deux grandes classes d’apre`s la chronologie de leur
apparition au cours de l’ope´ration.
1. Recalage multimodal IRM/USi. La principale difficulte´ d’un recalage multimo-
dal vient du fait que l’on souhaite faire correspondre deux images ne contenant pas la meˆme
information. Ainsi, si l’on choisit comme amers l’intensite´ des voxels, il nous faut trouver un
mesure de similarite´ capable de de´tecter des relations entre les images malgre´ leur nature
diffe´rente. C’est pourquoi les e´tudes base´es sur l’intensite´ que nous pre´sentons ici utilisent
des fonctions de similarite´ spe´cifiques comme le rapport de corre´lation et ces variantes, ainsi
que l’information mutuelle.
De´finissons dans un premier temps les notations utilise´es dans les paragraphes a` venir.
Soient I et J deux images a` superposer (fonction de R3 dans R), le principe du recalage
est de chercher la transformation spatiale T qui rend le plus similaire possible a` I l’image
transforme´e J ◦ T . Dans le cas ou` il n’y a pas de changement d’intensite´ entre les deux
images (cas monomodal), on utilise ge´ne´ralement la somme de la diffe´rence des carre´s (SSD)
comme crite`re de similarite´ au sens du maximum de vraisemblance.
SSD(T ) = ‖I − J ◦ T‖2 =
∫
Ωi
[I(x)− J ◦ T (x)]2.dx
Dans le cas ou` la nature des images est diffe´rente (cas multimodal), ce crite`re de similarite´
doit tenir compte de la relation de´finissant cette diffe´rence. Il faut alors utiliser une fonction
Irisa
E´tat de l’art des me´thodes de correction des de´formations ce´re´brales per-ope´ratoires 19
f reliant les deux cartes d’intensite´ que sont notre image I et la transforme´e de J , J ◦ T .
Pour ce faire on peut utiliser le rapport de corre´lation de´fini comme :
RC(T, f) =
‖I − f(J ◦ T )‖2
V ar(I)
Il est aussi possible d’utiliser l’information mutuelle base´e sur l’entropie des images, ou` la
formulation explicite de f n’intervient pas.






h(I, J) = −
∑
i,j
pI,J◦T (i, j) log pI,J◦T (i, j)
Dans [79, 84] Roche et al. de´finissent un crite`re de similarite´ spe´cifique au cas multimodal
IRM/USi. En partant du constat que les images e´chographiques sont des images dites de
gradient, car elles refle`tent les changements d’impe´dance acoustique entre deux milieux, les
auteurs augmentent le rapport de corre´lation d’un terme de gradient. La fonction f est
alors de´finie comme un polynoˆme du troisie`me ordre de´finissant la combinaison ponde´re´e de
l’image IRM et de son gradient afin que f(J ◦ T, ‖∇J ◦ T‖) soit le plus proche possible de
l’image US. Ils obtiennent de cette manie`re le rapport de corre´lation bivarie´ :
RCB(T, f) =
‖I − f(J ◦ T, ‖∇J ◦ T‖)‖2
V ar(I)
Lors de la proce´dure d’optimisation, la premie`re e´tape re´alise´e consiste a` rechercher le po-
lynoˆme reliant l’image US avec la pseudo image US simule´e a` partir de l’image IRM et de son
gradient. Puis, par un proce´dure de minimisation de Powell, la transformation T minimisant
le RCB est estime´e (cf Fig.9). Cette proce´dure ge´ne´rale permet de re´aliser le recalage et la si-
mulation en meˆme temps. Les tests effectue´s sur des donne´es re´elles soulignent la supe´riorite´
de cette mesure de similarite´ par rapport au RC et a` l’IM [84]. Le principale avantage
de cette de´marche est d’injecter une connaissance a priori sur la relation image US/IRM
au sein meˆme du crite`re de similarite´. Ceci permet d’utiliser une proce´dure d’optimisation
alterne´e sans aucun traitement supple´mentaire des images. Cependant, l’imple´mentation
de cette me´thode par Brooks [8] montre certaines limites de celle-ci. Brooks souligne en
particulier que l’interde´pendance de f et de T dans la proce´dure d’optimisation conduit
parfois a` la de´termination de transformations errone´es, particulie`rement lorsque que les
images US pre´sentent des artefacts (ombres, absence de structures pre´sentent dans l’IRM).
Cette e´tude du travail de Roche et al. semble donner des re´sultats mitige´s. Dans [8], Brooks
met en e´vidence que l’utilisation de cette technique en l’absence de syste`me expert pour
re´gulariser l’e´valuation de f et T paraˆıt difficile au vu des nombreux cas ou` l’algorithme a
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Fig. 9 – De gauche a` droite l’image USi, la coupe correspondante de l’IRM pre´ope´ratoire,
la pseudo image US simule´e (premie`re e´tape d’optimisation: recherche de f) et la pseudo
image US simule´e et recale´e (deuxie`me e´tape d’optimisation: recherche de T ). Illustration
tire´e de [84].
mal converge´. Enfin, il souligne le fait qu’un polynoˆme d’ordre deux serait mieux adapte´,
mais que la de´termination d’une fonction fixe, caracte´risant le lien entre les IRM et les US,
permettrait plus facilement d’e´viter les mauvaises convergences de la proce´dure d’optimisa-
tion. Les coefficients du polynoˆme d’ordre deux pouvant eˆtre estime´s par apprentissage de
f sur un jeu de donne´es recale´es.
D’autres auteurs ont choisi d’utiliser des mesures de similarite´ plus classiques comme
l’intercorre´lation:
CC(T ) =< I, J ◦ T >=
∑
i(I(i)− I¯)(J ◦ T (i)− J ◦ T )
V ar(I).V ar(J ◦ T )
Cette mesure de similarite´ ne prenant pas en compte la diffe´rence de nature des images (cas
multimodal), Arbel et al. [1] ont choisi de simuler une image US a` partir des IRM avant la
phase de recalage. La simulation de cette image pseudo US comporte plusieurs e´tapes. Dans
un premier temps, la segmentation des structures ce´re´brales est effectue´e sur les IRM a` l’aide
de l’algorithme ANIMAL [16] et la segmentation des structures pathologiques manuellement.
Ensuite, uniquement les structures visibles en ultrasons sont conserve´es pour le calcul du
gradient de l’image labellise´e. Enfin, ce gradient est ajoute´ a` l’image des labels visibles en
ultrasons (cf Fig.10). Le recalage non-line´aire a` l’aide de cette mesure de similarite´ par une
Fig. 10 – Images repre´sentant les diffe´rentes e´tapes de simulation de l’image pseudo US a`
partir des IRM. Illustration tire´e de [1].
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proce´dure d’optimisation hie´rarchique prend environ 30s; ce qui permet une utilisation en
routines cliniques de cette de´marche. Cependant, la validation de cette me´thode n’a pas
encore e´te´ re´alise´e et la cre´ation ad-hoc de l’image pseudo US ne prend en compte que
l’aspect visuel de celle-ci, les caracte´ristiques intrinse`ques de l’image ne reposant sur aucune
mode´lisation de la formation des images ultrasonores.
Comme nous l’avons souligne´ en introduction de cette section, il est e´galement possible
d’utiliser des crite`re de similarite´ base´ sur l’entropie des images. Dans [57], une comparaison
entre deux de´marches de recalage rigide base´ sur l’information mutuelle normalise´e (IMN)est
effectue´e. La IMN e´tant de´finie comme :
IMN(I, J ◦ T ) =
h(I) + h(J ◦ T )
h(I, J ◦ T )
La premie`re me´thode est fonde´e sur l’hypothe`se que la re´duction du speckle dans les images
USi peut augmenter la qualite´ du recalage. Letteboer et al. [57] effectue donc un pre´traitement
des images USi a` l’aide de filtres de diffusion. La seconde se rapproche plus des deux
de´marches pre´ce´dentes, car elle effectue le recalage sur une pyramide des images de gra-
dient des deux modalite´s. Les re´sultats de cette comparaison mettent en e´vidence que la
me´thode hie´rarchique base´e sur le gradient donne de meilleurs re´sultats, avec un taux de
recouvrement de la tumeur passant de 71.3% a` 88.5%.
2. Recalage monomodal USi/USi. Lorsque que le recalage rigide avant ouverture
de la dure-me`re entre l’IRM et la premie`re USi est re´alise´, il reste a` suivre l’e´volution des
de´formations par l’acquisition d’images USi. Le recalage de ces images USi est ge´ne´ralement
non rigide, car une fois la dure-me`re ouverte le mouvement des structures ce´re´brales est
important et de nature complexe.
Dans un premier temps, analysons l’e´tude comparative de deux types de recalage non
rigide re´alise´e par Letteboer dans [57]. Le premier recalage, base´ sur des transformations de
type Free Form Deformation (FFD) utilisant des ’B-splines’, est issu des travaux de Ruechert
et al. [87] alors que le second utilise un algorithme de flot optique de´veloppe´ par Hellier et al.
[47]. Les transformations de type FFD pe´nalisent les de´formations non affines contrairement
a` la re´gularisation du flot optique utilise´, qui elle pe´nalise les de´formations non rigides. En
plus de cette comparaison au niveau des me´thodes, Letteboer utilise diffe´rentes mesures de
similarite´, le SSD, le CC et l’IMN pour la FFD. Les re´sultats au niveau de la FFD indiquent
que le choix du crite`re de similarite´ a peu d’influence sur la qualite´ du recalage. Letteboer
choisit donc l’IMN car celle-ci ne fait pas d’hypothe`se sur la conservation d’intensite´ des
structures similaires entre deux acquisitions. L’analyse des re´sultats obtenue via les deux
me´thodes de recalage soulignent que celles-ci obtiennent des re´sultats similaires; environ
92% de recouvrement de la tumeur segmente´e. Ce taux de recouvrement passe donc de 86%
apre`s recalage rigide a` 92% a` l’issue du recalage non rigide. La seule diffe´rence significative
mise en valeur par cette e´tude est le temps de re´solution de ces deux me´thodes. Environ
15min pour le flot optique contre plus de 110min pour la FFD. L’auteur rappelle ne´anmoins
que ces deux de´marches restent encore trop lentes pour une application clinique.
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Pennec et al. [79] comparent e´galement deux crite`res de similarite´ via une me´thode de
recalage base´e sur l’algorithme des “De´mon” que nous de´taillerons dans le chapitre suivant.
Ceux-ci partent du constat que meˆme si le speckle des images USi est persistant, et donc
peut eˆtre conside´re´ comme de l’information utile, il est pre´fe´rable d’utiliser un crite`re de
similarite´ locale (insensible au gradient d’intensite´) favorisant les correspondances entre les
hautes intensite´s (contours dans les images e´chographiques). Ils de´finissent donc comme
crite`re de similarite´ la somme des coefficients de corre´lations locaux:
CCL(T ) =
∫
ρ(I, T ◦ J)(x).dx =
∫
COV (I, T ◦ J)√
V ar(I).V ar(T ◦ J)
Ce crite`re prend en compte le biais d’intensite´ des images e´chographiques duˆ a` l’atte´nuation
des ondes en profondeur, mais e´galement les caracte´ristiques de type gradient de ces images.
Ne´anmoins, contrairement au SSD le CCL n’est pas line´arisable. Les premiers re´sultats
comparant le SSD et le CCL ne montrent cependant pas d’ame´liorations significatives de
la qualite´ du recalage. Ne´anmoins, les auteurs pensent que ce crite`re est plus adapte´ au suivi
des de´formations ce´re´brales en situation clinique, car il doit the´oriquement eˆtre plus robuste
que le SSD.
Dans le cadre de la compensation du ”brain shift” par recalage d’image, il est e´galement
possible d’estimer la de´formation T en passant par un formulation probabiliste. Par exemple
Kokkinidis et al. [54, 95] construisent un algorithme de ’block matching’ a` l’aide d’une
formulation bayesienne afin d’apporter une connaissance a priori sur la nature du bruit au
sein des images e´chographiques. Apre`s avoir de´coupe´ I en bloc, le bloc correspondant dans
J est recherche´ au sens du maximum de vraisemblance sous l’hypothe`se d’une de´gradation
du signal par un bruit de Rayleigh. Le proble`me revient donc a` estimer le champ de vecteur




P (I, J |v) pour v = vˆML





f est ici la densite´ conditionnelle apportant la connaissance a priori sur la nature de la rela-
tion entre Ii et Ji afin d’estimer vi, elle repre´sente donc la fonction de densite´ d’un variable
ale´atoire suivant une loi de Rayleigh. Cette formulation baye´sienne permet d’augmenter la
performance d’un algorithme de ’block matching’ de plus de 0.5dB au niveau du rapport
signal sur bruit.
Enfin, soulignons la possibilite´ d’utiliser les caracte´ristiques de texture des images e´chographiques
dans la formulation du crite`re de similarite´. Dans [85], Rousseau et al. utilisent un banc de
filtre de Gabor afin d’extraire en chaque voxel des caracte´ristiques de texture, conside´re´es
comme une densite´ de probabilite´. Le crite`re de similarite´ doit donc eˆtre un calcul de dis-
tance entre ces diffe´rentes densite´s de probabilite´, traduisant les proprie´te´s locales de l’image
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du point de vue texture. La distance utilise´e par Rousseau et al. [85] est le coefficient de
Bhattacharrya qui permet d’e´valuer la distance entre deux distributions probabilistes. Ce
crite`re est utilise´ pour effectuer un recalage affine au sein d’un sche´ma hie´rarchique. Pour
l’instant, cette e´tude n’est qu’a` un stade d’e´valuation pre´liminaire.
Me´thodes utilisant des IRMi. Afin d’analyser les caracte´ristiques du ”brain shift” sur
l’ensemble du volume ce´re´bral, Hartkens et al. [41, 40] utilisent un algorithme de recalage
non-rigide base´ sur des B-splines (FFD) avec pour mesure de similarite´ l’information mu-
tuelle normalise´e. Une fois le champ de vecteurs de de´placement D estime´, une mesure de
variation de volume des tissus est possible via l’analyse du de´terminant de la matrice du
Jacobien du champ de de´formation. Hartkens et al. e´tablissent ainsi une cartographie des
de´placements et des pertes de volume arrivant au cours du ”brain shift”.
Fig. 11 – Cartographie des de´placements et variations de volume du cerveau au cours du
”brain shift”. Illustration tire´e de [40].
Hastreiter et al. [42] utilisent e´galement l’IMN au sein d’un mode`le hie´rarchique a`
grille adaptative. Afin de gagner du temps de calcul, le type de de´formations utilise´es est
une transformation line´aire par morceaux et non des B-splines. Ceci permet d’acce´der aux
possibilite´s d’interpolation mate´rielle des nouvelles cartes graphiques via la librairie openGL.
Il est ne´anmoins ne´cessaire d’adapter ces possibilite´s d’interpolation cre´e´es pour le jeux vide´o
au proble`me pre´cis du recalage. L’interpolation triline´aire de´sire´e va donc eˆtre approche´e par
une interpolation barycentrique guide´e par 4 triangles, le triangle e´tant la structure de base
de la repre´sentation d’objet au sein des cartes vide´o. Le temps calcul lors de l’utilisation de
ces capacite´s hardware est 500 fois plus court que lorsque l’on passe par une re´solution logiciel
(software). Cette e´tude permet de mettre en e´vidence que l’utilisation des fonctionnalite´s
offertes par les nouvelles ge´ne´rations de cartes graphiques peut eˆtre une voie tre`s inte´ressante
dans la perspective d’un recalage quasi-temps re´el. Les re´sultats de cette e´tude e´valuent le
de´placement maximal de la surface corticale a` 17.4 mm et celui des tumeurs profondes de
l’ordre de 7.9 a` 30.9 mm. D’autres e´tudes e´tudient l’impact de ce type d’interpolation sur
la qualite´ finale du recalage. Levin et al. [60] montrent que la similitude d’un point de vue
entropique entre un recalage utilisant une interpolation logiciel et un autre une interpolation
mate´rielle est de 99% pour une exe´cution de 7 a` 65 fois plus rapide.
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Fig. 12 – L’approximation d’une interpolation triline´aire lors d’une interpolation hardware
passe par l’ajout d’un vertex central cre´ant ainsi 2 triangles de plus. A gauche, l’interpolation
triline´aire de´sire´e. Au centre, l’interpolation barycentrique effectue´e par la carte graphique.
A droite, la technique d’ame´lioration de l’interpolation barycentrique hardware. Illustration
tire´e de [42].
Enfin, dans [90, 15] les auteurs utilisent un mode`le biome´canique comme fonction de
re´gularisation d’un algorithme de recalage non rigide par “block matching” (mise en cor-
respondance de sous ensembles de l’image) base´ sur le coefficient de corre´lation. L’avantage
est d’utiliser un algorithme rapide tout en e´vitent les de´placements aberrants graˆce a` l’in-
troduction de connaissances a-priori via les caracte´ristiques du mode`le biome´canique. Cette
technique permet donc une meilleure re´gularisation des de´placements ainsi que l’estimation
de de´formations plus re´alistes. De plus, le fait d’utiliser le mode`le biome´canique comme
fonction de re´gularisation et non de le guider par des surfaces ou volumes issus d’images
intraope´ratoires enle`ve le proble`me de la pre´cision de la segmentation des structures. Cepen-
dant, comme toute de´marche utilisant un mode`le biome´canique cette approche est couˆteuse
en temps de calcul. Afin d’obtenir un recalage en moins d’une minute les auteurs ont utilise´
un cluster de 14 PCs Pentium IV a` 2Ghz.
3.2.2 Me´thodes base´es sur les contours et surfaces
Au sein de la proble´matique du recalage d’images pre´ et perope´ratoires, il est possible
d’effectuer un recalage non rigide, non pas en se basant sur l’intensite´ des voxels, mais en
mettant en correspondance des points, courbes ou surfaces homologues entre les deux vo-
lumes images. Pour ce type de de´marche les crite`res de similarite´ ne sont pas les meˆmes
que pre´ce´demment car ici il faut avoir une approche ge´ome´trique du proble`me. Le concept
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probablement le plus populaire est l’algorithme ite´ratif du point le plus proche (Iterative
Closest Point). L’ICP est un algorithme qui minimise la distance entre les repre´sentations
ge´ome´triques des deux images au sens des moindre carre´. Utilise´ a` l’origine pour des trans-
formations rigides, celui-ci est maintenant adapte´ au cas non rigide [2]. Les crite`res de si-
milarite´ peuvent e´galement travailler directement sur des objets ge´ome´triques de dimension
plus e´leve´ que le point. Il est par exemple possible d’utiliser des courbes ce qui permet une
repre´sentation plus compact du proble`me et donc de re´duire le temps de calcul. La me´thode
des ligne de creˆte (Crest Lines) peut alors eˆtre utilise´e. Enfin, lorsque que les objets a` mettre
en correspondance sont des surfaces, la de´marche adopte´e est celle des mode`les de´formables.
Une synthe`se de ces techniques est re´alise´e par Audette et al. dans [2].
Me´thodes utilisant des USi. Comme nous l’avons de´ja` de´crit dans le paragraphe
sur la mesure du ”brain shift” par ultrason, Comeau et al. [19] appuient leur de´marche sur
la mise en correspondance manuelle du syste`me ventriculaire et vasculaire du cerveau. Apre`s
une identification de points (coupe de vaisseaux) et de´limitation du syste`me ventriculaire sur
l’image USi et la coupe co-planaire a` celle-ci dans le volume IRM, un champ de de´formation
est calcule´. Cette de´formation initiale est propage´e par interpolation line´aire au reste de
l’image via une grille de noeuds. Dans un premier temps, pour chaque vecteur de de´placement
initial, ils localisent et de´placent le noeud de la grille le plus proche. Ensuite, pour chaque
noeud de´place´, ils identifient le voisinage de celui-ci. Enfin, les auteurs appliquent a` chaque
noeud non modifie´ le de´placement moyen des mouvements de l’ensemble de son voisinage.
Des techniques plus e´labore´es, comme celle de´veloppe´e par Gobbi al. [33, 31, 34], utilisent
des ultrasons 3D de type main libre afin d’appliquer les de´formations a` l’ensemble du volume
pre´ope´ratoire. Apre`s reconstruction du volume USi a` partir des diffe´rentes coupes acquises et
de la position de la sonde dans la salle d’ope´ration, Gobbi et al. identifient manuellement des
points particuliers entre les deux modalite´s d’imagerie. Ils effectuent ensuite un recalage non
line´aire par approximation de ’Thin-plate splines’ demandant environ 0.5s, ce qui permet
une utilisation temps re´el de cette de´marche. Actuellement la validation de cette de´marche
est uniquement base´ sur des re´sultats issus d’acquisitions de fantoˆme.
A l’instar des techniques base´es sur l’intensite´ des voxels, l’approche contour peut e´galement
eˆtre ramene´ dans un cadre baye´sien. Les travaux de King et al. [53, 52] posent le proble`me
du recalage comme la remise a` jour de la position des points de contour Bi d’une surface
segmente´e dans l’IRM pre´ope´ratoire via des images USi. La formulation baye´sienne leur
permet d’ajouter de la connaissance a priori au niveau de la direction de la de´formation
mais e´galement de son ampleur graˆce a` la connaissance de mesures empiriques. Le proble`me
se rame`ne donc a`
P (vi|J) ∝ P (J |vi)P (vi)
ou` P (vi|J) est la probabilite´ pour que la nouvelle position de Bi soit B
′
i = Bi + vi sachant
J l’image USi. Celle-ci est proportionnelle au terme de vraisemblance P (J |vi) et du terme
d’a priori P (vi). Le terme de vraisemblance est la probabilite´ de trouver une intensite´
particulie`re dans l’image USi sachant le de´placement vi. Il peut donc eˆtre exprime´ comme
une fonction de l’image USi, fUSi reliant la position re´elle des points de contour aux intensite´s
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de l’image. Les auteurs de´finissent cette fonction a` l’aide de l’image USi 3D et de son gradient:
P (J |vi) = kfUSi + (1− k)‖∇fUSi‖
k de´finissant la proportion a` prendre entre l’image USi et son gradient, la valeur de celui-ci
peut eˆtre vu comme un premier apport d’a priori au sein du mode`le. P (vi) quant a` lui sert
a` inte´grer dans le mode`le des connaissances sur la nature du mouvement des structures. Ce
terme permet donc de mode´liser l’influence de la direction de la gravite´, la position de la
sce`ne chirurgicale (craniotomie) ainsi que l’ampleur du mouvement en fonction de la position
de la structure par rapport a` la craniotomie. Ils de´finissent ainsi la connaissance a priori
que les structures profondes bougent moins que celles en surface.
P (vi) = Fprior(g, Bi, B
′
i, pcr, dcr)
ou` pcr est la position de la craniotomie et dcr la distance de la structure e´tudie´e par rapport
a` celle-ci. Par exemple pour les structures de surfaces (dcr petit) le mode`le autorisera un fort
mouvement de l’ordre du ”brain shift” observe´ empiriquement. Inversement, le mouvement
des structures profondes sera contraint vers un de´placement de plus courte distance. Dans
[52] les auteurs de´finissent leur de´marche dans un cadre multire´solution afin d’acce´le´rer le
processus et d’e´viter les mauvaises convergences.
Enfin, il est important de souligner l’emergence de travaux base´s sur l’utilisation de l’ima-
gerie Doppler. Reinertsen et al. [82] utilisent l’algorithme de recalage non rigide ANIMAL
[16] pour recaler des vaisseaux ce´re´braux. Ces vaisseaux sont segmente´s a` partir des images
angiographiques par re´sonance magne´tique pre´ope´ratoires (ARM) et des images ultrasonores
Doppler intraope´ratoires. Le recalage est re´alise´ a` partir des images originales et de carte
de distance calcule´es sur les images segmente´es par distance de Chamfer. Au stade d’e´tude
pre´liminaire sur fantoˆme, cette de´marche semble prometteuse notamment lorsque le volume
scanne´ USi est peu important.
3.2.3 Conclusion
Dans cette partie, nous avons expose´ les diffe´rentes techniques de recalage avec imagerie
intraope´ratoire de´veloppe´es pour compenser le phe´nome`ne de ”brain shift”. Nous avons vu
que la de´marche adopte´e varie suivant la nature des amers a` mettre en correspondance.
Les approches base´es intensite´ fonctionnent en deux e´tapes avec un recalage rigide multi-
modal avant ouverture de la dure-me`re puis un recalage non rigide monomodal apre`s ouver-
ture de celle-ci. Bien que la premie`re e´tape de cette de´marche est the´oriquement re´alise´e par
le syste`me de neuronavigation, les auteurs pre´fe`rent ge´ne´ralement affiner ce premier recalage
par un recalage rigide plus robuste. Les modalite´s d’imagerie utilise´es dans ce cas de figure
sont l’e´chographie ou l’IRM intraope´ratoires. L’e´chographie a l’inconve´nient de fournir des
images avec un rapport signal sur bruit assez faible et ne´cessite de passer par une phase de
recalage multimodale plus difficile a` mettre en place. Cependant, l’utilisation des ultrasons
est peu one´reuse et temps re´el.
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L’autre possibilite´ est d’effectuer un recalage non rigide d’amers de type contours ou
surfaces. Dans ce cas, il est ne´cessaire d’effectuer une e´tape de segmentation pre´ope´ratoire
et intraope´ratoire pouvant eˆtre source d’erreurs. Cette phase de segmentation est souvent
semi-manuelle car difficilement automatisable, contrairement au recalage base´ intensite´.
Ne´anmoins, ce type de de´marche s’ave`re plus rapide que la recalage dense.
En re´sume´, les avantages des de´marches base´es intensite´ sont: l’aspect automatique et
l’estimation du champ de deformation sur l’ensemble l’image. Ce type d’estimation permet
d’e´viter l’e´tape de segmentation, mais e´galement de prendre en compte l’information issue
de structures non discernables sur l’image. Les inconve´nients sont: la non garantie de la su-
perposition des structures anatomiques, l’impossibilite´ d’influencer manuellement le re´sultat
du recalage et le couˆt calculatoire plus e´leve´ que pour les techniques base´es contours et sur-
faces. De l’autre cote´ les avantages des me´thodes ge´ome´triques sont la possibilite´ de forcer
la superposition exacte des structures anatomiques et de pouvoir injecter de la connaissance
a priori lors de la de´tection manuelle ou semi manuelle des amers. En contre partie, ce
second type d’approche ne´cessite une e´tape de segmentation dont la pre´cision du recalage
de´pend, et qui est souvent source d’erreurs. De plus, la transformation applique´e a` l’image
est uniquement base´e sur le recalage des amers ge´ome´triques et non sur la totalite´ de l’infor-
mation contenue dans l’image. Enfin, la de´tection manuelle ou semi-manuelle des structures
anatomiques engendre une part de subjective´ et une consommation de temps [39].
La compensation automatique du phe´nome`ne de ”brain shift” via une modalite´ d’ima-
gerie intraope´ratoire apparaˆıt donc difficile sous la contrainte temps re´el ou du moins en un
temps cliniquement acceptable. Au vu de cet e´tat de l’art deux solutions paraissent envisa-
geables. La premie`re est d’acce´le´rer le recalage iconique en utilisant les capacite´ mate´rielles
des nouvelles cartes graphiques. La seconde est d’automatiser l’e´tape de segmentation des
images intraope´ratoires lors du recalage de courbes ou surfaces.
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4 Validation des techniques de recalage
Comme nous l’avons vu dans les chapitres sur la mesure et la compensation du ’brainshit’,
la quantification de l’erreur commise lors d’un recalage est un proble`me en soi. D’une part,
la de´marche adopte´e peut diffe´rer :
– utilisation d’un fantoˆme avec ou sans de´formations [19, 79],
– utilisation d’images intraope´ratoires IRM/CT/Vide´o comme ve´rite´ terrain [24, 69, 62],
– utilisation du pointeur du syste`me de neuronavigation pour de´terminer les coordonne´es
re´elles de marqueurs particuliers.
D’autre part, les mesures d’erreur utilise´es peuvent eˆtre de natures diffe´rentes :
– localisation de marqueurs particuliers [62, 19],
– comparaison avec une transformation re´fe´rence (Gold Standard) [89],
– taux de recouvrement de structures segmente´es [59, 58],
– estimation du volume d’une structure connue [78, 6],
– cohe´rence de la composition de transformations [79].
Toutes ces mesures visent a` quantifier l’erreur re´alise´e en chaque point r, entre la transfor-
mation calcule´e T et la transformation re´elle Tv. Cette erreur est appele´e Target Registration
erreur (TRE) [30]:
TRE(r) = |T (r)− Tv(r)|
La connaissance de la transformation re´elle ne´cessitant une “ve´rite´ terrain” rarement dis-
ponible, la TRE est une mesure difficilement calculable que l’on substitue ge´ne´ralement par
une moyenne ou un maximum. Les de´marches adopte´es ayant e´te´ de´crites dans les cha-
pitres pre´ce´dents, nous nous concentrerons ici sur les diffe´rents types de mesure utilise´s pour
estimer ou rendre compte de la TRE.
4.1 Recalage rigide
4.1.1 Mise en correspondance de points
Lors d’un recalage rigide base´ sur la mise en correspondance de points particuliers (par
exemple des marqueurs colle´s sur la peau du patient), le principe est de minimiser la distance
entre les deux jeux de points φi et φ
′
i. La distance utilise´e est ge´ne´ralement la FRE [30]








ou` φˆi = φi−φ et φˆi
′
= φ′i−φ
′, avec n le nombre de point pris en compte. La valeur re´siduelle
de la minimisation de FRE repre´sente donc l’erreur moyenne de recalage commise sur les
points utilise´s pour de´terminer la transformation. Cette FRE de´pend du nombre de point n
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et de la Fiducial Localization Erreur (FLE) qui traduit l’impre´cision sur la localisation des








ou` < . > repre´sente l’espe´rance mathe´matique de´finie comme < FLE2 >=< FLE21 >
+ < FLE22 > ... (cf Fig. 13). L’inconve´nient majeur de la FRE est qu’elle indique l’erreur
Fig. 13 – A gauche : illustration de la Fiducial Localization Error traduisant l’erreur de
localisation des marqueurs utilise´s pour la recalage. Les cercles en traits pleins repre´sentent
la position re´elle des marqueurs et les cercles en pointille´s la position mesure´e. Au centre :
sche´matisation de la Fiducial Registration Error incarnant la distance entre les marqueurs
apre`s recalage au sein des deux volumes image. A droite : repre´sentation de la Target Regis-
tration Error. La TRE donne acce`s a` la distribution spatiale de l’erreur commise. Illustration
tire´e de [30].
moyenne commise au niveau des points utilise´s pour le recalage, alors que ceux-ci ne sont
pas toujours dans des re´gions d’inte´reˆt. Il est donc plus inte´ressant de calculer la TRE qui
donne une estimation de l’erreur en n’importe quel point r de l’image. Dans le cadre du
recalage rigide d’amers de type point, le calcul de la TRE a e´te´ de´fini par Fitzpatrick et al.













avec r la position spatiale ou` est estime´e la TRE, k repre´sentant les axes x,y ou z du volume
image, fk la distance RMS des points par rapport a` l’axe k et dk la distance entre r et l’axe
k. La TRE permet donc de connaˆıtre l’impre´cision re´alise´e sur des cibles diffe´rentes des
points utilise´s lors du recalage. Contrairement a` la FRE qui est un indicateur peu pertinent
de l’erreur commise, la TRE permet de connaˆıtre en chaque point l’impre´cision du recalage
re´alise´. Cette mesure est donc de plus en plus utilise´e dans la validation d’algorithmes de
recalage.
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4.1.2 Comparaison avec un algorithme re´fe´rence
Dans le cas d’un recalage rigide non base´ sur la mise en correspondance de points, donc
ou` la FRE n’est pas connue, il faut trouver une alternative au calcul de la TRE e´nonce´
pre´ce´demment. En ge´ne´ral la de´marche adopte´e est de comparer le recalage re´sultant de
l’algorithme e´tudie´ avec la transformation estime´e via un algorithme re´fe´rent (Gold Stan-
dard) [49]. Cette alternative est inte´ressante lorsque l’algorithme re´fe´rent existe et qu’il est
applicable au type d’images utilise´. Dans le cadre de l’e´tude du recalage inter-modalite´,
les auteurs utilisent ge´ne´ralement la position de marqueurs invasifs afin de de´terminer la
transformation re´fe´rence. Les marqueurs sont ensuite enleve´s de l’image avant d’effectuer le
recalage e´tudie´. Les jeux de donne´es ainsi construits sont tre`s utiles car la TRE y est connue.
Dans le cas de recalage non rigide cette de´marche n’est pas satisfaisante car la TRE calcule´e
sur ces jeux de donne´es est valable uniquement dans le contexte d’une transformation rigide.
4.2 Recalage non rigide
La formulation de la TRE definie par Fitzpatrick et al. [30] e´tant base´e sur l’hypothe`se
d’un transformation rigide, l’e´tape de validation d’un algorithme dans le context non rigide
utilise d’autres indicateurs pour rendre compte de l erreur commise. Ces me´thodes peuvent
e´galement eˆtre utilise´es pour de´terminer la pre´cision d’un recalage rigide.
4.2.1 Cohe´rence de la composition de transformations
L’une des me´thodes de´veloppe´e pour mesurer la pre´cision d’ un algorithme de recalage
non rigide, est le recalage successif d’un jeu d’images du meˆme objet ou sujet. Cette de´marche
permet de s’affranchir de la de´termination d’une transformation de re´fe´rence (Gold Stan-
dard), ce qui est particulierement inte´ressant dans le cas des images US ou` les marqueurs
externes n’apparaissent pas.
Le principe de la validation par recalage successif est de re´aliser des recalages en boucle,
ce qui conduit the´oriquement a` une convergence vers la transformation identite´ TI . Par
exemple, si trois images t1,t2 et t3 d’un meˆme sujet sont disponibles, alors la re´alisation
des transformations en boucle, sous hypothe`se d’un algorithme parfait, doit conduire a` la
transformation identite´ :
TI = Tt1→t2Tt2→t3Tt3→t1
Cette formulation est correcte uniquement dans le cas ou` les erreurs de chaque transforma-
tion sont de´corre´le´es. Comme la majorite´ des algorithme ne conduit pas a` la transformation
identite´, il est possible de calculer l’erreur du recalage a` partir de la transformation re´siduelle
[49].
4.2.2 Taux de recouvrement
Pour de´terminer la pertinence d’un algorithme de recalage, certains auteurs utilisent
l’e´valuation du taux de recouvrement de structures anatomiques ou pathologiques. Letteboer
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et al. [59, 58] utilisent les tumeurs ce´re´brales comme structure de re´fe´rence. Apre`s segmen-
tation manuelle de la tumeur dans les images pre´ et perope´ratoires, les auteurs comparent
le taux de recouvrement de cette structure avant et apre`s recalage. Le taux de recouvrement






ou` V1 est le volume de la tumeur dans l’image IRM et V2 le volume dans l’image USi. Les
inconve´nients principaux de cette de´marche re´sident dans l’impre´cision de la segmentation,
notamment pour les USi, et sur la focalisation de l’analyse sur une re´gion d’inte´reˆt (ROI)
particulie`re. La pre´cision du recalage est donc estimer uniquement au sein de cette ROI.
Ne´anmoins, dans le cas particulier de la compensation du ”brain shift” avec pre´sence de
tumeur, cette ROI co¨ıncide avec la zone d’inte´reˆt du neurochirurgien. Une augmentation
significative du taux de recouvrement de la tumeur apre`s recalage traduit une ame´lioration
de la repre´sentation de la sce`ne chirurgicale.
4.3 Conclusion
Comme nous avons pu le voir dans cette partie, la validation d’un algorithme de recalage
n’est pas chose aise´e. De nombreuses de´marches existent, nous nous sommes donc attache´ a`
de´crire les plus utilise´es. La disponibilite´ d’une ve´rite´ terrain est souvent l’e´le´ment qui fait
de´faut, on la remplace donc par des mesures statistiques ou une image d’une autre modalite´
que l’on utilisera comme telle. Ne´anmoins, dans de nombreux cas la confirmation visuelle
du re´sultat reste la technique utilise´e. Ainsi, a` l’aide de palette de couleur et d’images de
diffe´rence, les recalages sont qualifie´s de “correct” ou “mauvais”. La sensibilite´ de l’obser-
vateur aux erreurs de recalage a e´te´ estime´ a` des de´placements supe´rieurs a` 0.2mm [63].
L’oeil humain est donc capable de de´tecter la majorite´ des erreurs de recalage visibles a` la
re´solution de l’image utilise´e. Dans le cas du recalage rigide, la qualite´ du jugement visuel
a e´te´ e´tudie´ en de´tails par Fitzpatrick et al. dans [28]. En ce qui concerne l’e´tablissement
d’une transformation de re´fe´rence (Gold Standard), nous avons de´crit comment celle-ci pou-
vait eˆtre obtenue a` l’aide de marqueurs externes ou invasifs pour des transformations rigides.
Dans le cas non rigide, de nouvelles approches ont re´cemment e´te´ de´veloppe´ notamment a`
l’aide d’e´le´ments finis. Schnabel et al. [89] construisent a` partir de l’anatomie de diffe´rents
patients, des jeux d’images de´forme´s de manie`re physiquement plausible a` l’aide de mode`les
biome´caniques. Ainsi, il est possible de de´terminer la pre´cision qu’un algorithme aura face a`
des transformations in-vivo car la de´formation est parfaitement connue. Enfin, il nous faut
souligner la possibilite´ d’estimer la transformation re´fe´rence (Gold Standard) par la moyenne
de transformations issues de m diffe´rentes me´thodes (Bronze Standard). Le biais introduit
par chaque me´thodes devient alors une variable ale´atoire que l’on estime eˆtre centre´e sur
ze´ro [79].
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5 Conclusion
A travers ce document, nous avons propose´ un e´tat de l’art des diffe´rentes techniques de
mesure et de compensation du ”brain shift” existantes. Cette e´tude a mis en e´vidence les
caracte´ristiques physiques du ”brain shift” mais e´galement les difficulte´s rencontre´es pour le
compenser.
Dans un premier temps, l’analyse sur l’amplitude et la direction du mouvement des
structures ce´re´brales a permis de souligner plusieurs caracte´ristiques de ce phe´nome`ne. En
ce qui concerne son amplitude, celle-ci peut atteindre un maximum de 25mm [21, 22, 74]
en surface, ce qui est largement supe´rieur a` la pre´cision du syste`me de neuronavigation (1 a`
2mm). Quant a` sa direction, contrairement a` la majorite´ des hypothe`ses formule´es au sein
des mode´lisations biome´caniques, elle ne suit pas ne´cessairement celle de la gravite´ [40].
Cette section a e´galement e´te´ l’occasion d’introduire les modalite´s d’imagerie utilise´es pour
e´tudier ce phe´nome`ne: Images par Re´sonance Magne´tique intraope´ratoires (IRMi), images
UltraSonores intraope´ratoires (USi), Vision Ste´re´o, Digitaliser 3D. Lorsque que l’acquisition
d’IRMi n’est pas disponible, la vision ste´re´o est ge´ne´ralement utilise´e pour suivre les mou-
vements de surface et les ultrasons servent a` l’analyse des couches profondes. Les e´tudes
mene´es sur la pre´cision de ces deux modalite´s ont montre´ que celle-ci e´tait supe´rieur au
phe´nome`ne e´tudie´. L’imagerie par re´sonance intraope´ratoire fournie des informations beau-
coup plus comple`tes, mais son prix la rend pour l’instant inaccessible a` la grande majorite´
des e´tablissements hospitaliers.
Ensuite, l’e´tude des me´thodes de compensation du ”brain shift” a mis en e´vidence les
principales difficulte´s souleve´es par ce proble`me. Au sein des mode´lisations biome´caniques,
la difficulte´ vient de la complexite´ du phe´nome`ne e´tudie´. Ainsi, les forces mises en jeux et les
caracte´ristiques me´caniques des mate´riaux simule´s restent des parame`tres difficiles a` estimer.
Cette difficulte´ a donc conduit les chercheurs a` utiliser des images intraope´ratoires afin de
guider leur mode`le et ainsi re´duire les degre´s de liberte´ [4, 25, 24, 66, 71, 83, 94, 91, 93, 101].
Le principale inconve´nient de cette approche reste son couˆt calculatoire encore beaucoup trop
e´leve´ pour eˆtre utilise´e au cours de l’ope´ration. La deuxie`me solution consiste a` effectuer
un recalage non rigide entre des images intraope´ratoires et les examens pre´ope´ratoires [19,
31, 53, 58, 79, 84]. La difficulte´ devient alors la prise en charge de la disparition de matie`re
au cours de l’ope´ration mais e´galement l’acquisition de suffisamment d’information pour
re´aliser ce recalage. L’utilisation conjointe de l’imagerie ste´re´o pour la surface corticale et des
ultrasons pour les structures profondes semble eˆtre une solution inte´ressante. Il est e´galement
important, meˆme si cela est moins prononce´ que pour la mode´lisation biome´canique, de
re´aliser une imple´mentation optimise´e de la proce´dure. Les dernie`res e´tudes sur l’utilisation
des nouvelles ge´ne´rations de carte graphique afin d’acce´le´rer le processus donnent des temps
de re´alisation prometteurs [42, 60].
Enfin, lors de l’e´tude des me´thodes de validation des techniques de recalage, l’estima-
tion de l’erreur commise est apparue comme un proble`me complique´. En effet, la difficulte´
d’obtenir une “ve´rite´ terrain” ou un algorithme re´fe´rence conduit ge´ne´ralement les auteurs
a utilise´ des me´thodes paralle`les comme la taux de recouvrement ou le recalage successif.
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La validation visuelle apparaˆıt encore eˆtre une alternative inte´ressante meˆme si celle-ci est
assujettie a` la subjectivite´ de l’observateur.
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Annexe : Notions de recalage non rigide
Dans cette annexe nous allons pre´senter brie`vement la the´orie sous-jacente aux diffe´rentes
techniques de recalage non rigide cite´es dans ce rapport. Dans un premier temps, nous
e´tudierons les outils d’interpolation que sont les fonctions radiales de base et les ’Free
Form Deformation’, ge´ne´ralement utilise´s lors de transformations parame´triques issues de
la mise en correspondance d’amers de type contours, surfaces ou points. Puis, nous pas-
serons aux transformations non parame´triques, avec la pre´sentation de l’estimation d’un
champ dense de de´formation par flot optique et “de´mons” de Maxwell au sein de de´marches
base´es intensite´. Nous de´taillerons ensuite les techniques de recalage utilisant des fonc-
tions de re´gularisation de type e´lastiques ou fluides, a` ne pas confondre avec le recalage
par mode´lisation biome´canique que nous pre´senterons e´galement. Enfin, nous finirons par
l’e´vocation de techniques plus re´centes comme l’utilisation des ’level sets’ au sein du recalage,
et des me´thodes hybrides.
Transformations parame´triques
L’ide´e de base d’un recalage par ’Splines’ est de de´finir un jeu de points φi dans I et
d’identifier le jeu de points φ′i leur correspondant dans J . Ceci passe par la recherche d’une
transformation T sous forme de ’Splines’ qui interpolent le champ de de´formation en chaque
points tout en lissant celui-ci.
T (φi) = φ
′
i pour i = 1, ..., n
Ces points pouvant eˆtre des amers anatomiques ou ge´ome´triques, ou bien encore des points
de controˆle de´finis de manie`re arbitraire. Deux cate´gories de transformation sont utilise´es
pour ce type de recalage, celles construites a` partir de fonctions radiales de base (RBF) et
les ’Free-Form Deformations’ ou` les points de controˆle sont de´finis sur une grille.
Fonctions radiales de base
Les fonctions radiales de base sont fre´quemment utilise´es comme outils d’interpolation
dans l’analyse de mouvement de structure, le recalage non rigide d’images ou bien la recons-
truction de volume 3D. Dans le cadre du recalage par mode`le de´formable, les techniques
base´es sur des RBF offrent l’avantage d’eˆtre tre`s rapides, en contre partie elles sont moins
pre´cises que les mode`les physiques utilisant des fonctions de re´gularisation plus complexes
que nous pre´senterons par la suite.
Il existe de nombreux types de fonctions radiale de base, on peut citer par exemple les
’Thin-Plate Splines’ (TPS), les ’Splines’ cubiques ou bien encore les multiquadriques, les
multiquadriques inverses et les guausiennnes. Le choix d’une fonction de base est de´termine´
par la dimension du proble`me de recalage, les conditions d’interpolation, et les proprie´te´s
de´sire´es de l’outil d’interpolation [102]. Les ’Thin-Plate Splines’ e´tant les principales RBF
rencontre´s au cours de cette e´tude bibliographique, nous leurs consacrerons un paragraphe
particulier.
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Lors de l’utilisation de ce type de de´marche, les composantes de la transformation re-
cherche´e sont de´finies comme une combinaison line´aire de fonctions radiales de base θ(rj):

















rj e´tant de´fini comme la norme euclidienne:
rj = [(x− xj)
2 + (y − yj)
2 + (z − zj)
2]1/2
Les fonctions de base θ(rj) utilise´es peuvent alors eˆtre:
line´aires θ(rj) = rj
cubiques θ(rj) = ‖rj‖
3


















Le parame`tre δ est utilise´ pour controˆler les proprie´te´s locales de la fonction de base. Ainsi,
plus δ augmente, plus la zone d’influence de la fonction de base diminue. Les gausiennes
posse`dent l’avantage de donner une importance significative principalement au voisinage du
point de controˆle. A l’instar de δ, σ permet d’affiner la zone d’influence souhaite´e de la
fonction de base.
Thin-plate splines Les composantes tk de la transformation T recherche´e via l’utilisation
de TPS sont e´galement de´finies comme un combinaison line´aire de fonctions radiales de base
θ(rj) mais augmente´es d’une partie affine:




Une transformation T d’un point entre deux images 3D est alors de´finie comme :
T (x, y, z) = (t1(x, y, z), t2(x, y, z), t3(x, y, z))
T
Les TPS sont l’une des rares classes de RBF utilisant des fonctions de base diffe´rentes suivant





3 si d = 1
r2j log(r
2
j ) si d = 2
rj si d = 3
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Avec les conditions d’interpolation T (φi) = φ
′













ou` a est une matrice 4× 3 contenant les coefficients affines, b une matrice n× 3 contenant
les coefficients non affine et enfin Θ une matrice n×n ou` Θij = θ(‖φi−φj‖) L’avantage des
’splines’ de type ’Thin-plate’ est de pouvoir choisir arbitrairement la distribution spatiale des
point de controˆle, malheureusement ceux-ci ont une influence globale alors que les fonctions
radiales de base utilise´es sont a` support fini. Les TPS sont ge´ne´ralement utilise´s lorsque
que: la diffe´rence ge´ome´trique entre les deux images n’est pas tre`s importante, les point
de controˆle sont espace´s a peu pre`s de manie`re uniforme et que le nombre de point de
correspondance n’est pas tre`s important.
Free-Form Deformations (FFD)
Les FFDs sont de´finies sur une grille Φ de nx × ny × nz points de controˆle espace´s de
δx × δy × δz. Les de´formations de l’image sont re´alise´es en de´plac¸ant ces points de controˆle
de leur position originale cre´ant ainsi une parame´trisation compacte de la transformation.
Celle-ci pouvant s’e´crire sous la forme d’un produit de tenseur 3D de B-splines 1D familiers.








ou` φ repre´sente la grille des points de controˆle qui parame´trise la FFD, i, j, k indique l’indice
des points de controˆle et u, v, w correspond a` la position relative de (x, y, z) au sein des
coordonne´es de la grille. Les ’B-splines’ utilise´s comme fonctions de bases e´tant
B0(s) = (1− s)
3 B2(s) = (−3s
3 + 3s2 + 3s + 1)/6
B1(s) = (3s
3 − 6s2 + 4)/6 B3(s) = s
3/6
Pour trouver la transformation optimale il suffit d’introduire une fonction couˆt C sur laquelle
une proce´dure d’optimisation simple sera re´alise´e.
C = −Csimilarite + λCregularite
λ e´tant le facteur de poids privile´giant la superposition des deux images ou la re´gularite´ de
la transformation. La contrainte de re´gularite´ utilise´e peut eˆtre la minimisation de la de´rive´
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Il est e´galement possible d’utiliser une contrainte sur le de´terminant de l’ope´rateur Jacobien
qui refle`te les proprie´te´s locale de la transformation. Nous avons de´ja` pre´sente´ comment
cet ope´rateur peut eˆtre utilise´ pour de´tecter les variations de volume des tissus ce´re´braux
[41, 40]. Ici, l’ope´rateur Jacobien est inclus dans la fonction de couˆt afin de privile´gier les
contractions et expansions locales (Jac(T ) ≈ 1) au de´triment des cisaillements (Jac(T ) =
∞) et repliements (Jac(T ) < 0). Il nous reste a` conclure en soulignant que les FFDs peuvent
facilement eˆtre imple´mente´es de manie`re hie´rarchique et non uniforme [88] en de´finissant
des grilles de points controˆle au maillage de plus en plus serre´ ou` certain de ces points sont
actifs et d’autre passifs (cf Fig. 14). Ainsi, il est possible de re´duire la de´formation a` une
zone d’inte´reˆt mais e´galement le temps de calcul.
Fig. 14 – Combinaison d’une approche multire´solution avec grille non uniforme. Les points
actif sont en noirs et les passifs en gris. Illustration tire´e de [88].
Transformations non parame´triques
Outre les me´thodes base´es sur l’extraction, la mise en correspondance de structure ana-
tomique, puis l’interpolation de la de´formation a` tout le volume; ils existent les me´thodes
base´es directement sur l’intensite´ des images ou` les transformations sont de type champ
dense de de´formation ou combinaison de transformations line´aires.
Flot optique
La flot optique est une technique base´e sur l’hypothe`se de la conservation de l’intensite´
de l’image au cours du temps [51].
I(p, t) = I(p + ∆p, t + ∆t)
Ce qui peut s’e´crire a` l’aide d’un de´veloppement de Taylor, en ignorant les termes d’ordre



















Il est possible de ce ramener a` une e´criture plus compacte a` l’aide du gradient temporel ∆I
repre´sentant la diffe´rence entre les deux images et du gradient spatial des images ∇I :
∆I +∇I.v = 0
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ou` v est le champ de de´placement estime´ dans l’intervalle de temps conside´re´. La proble`me








‖ vs − vr ‖
2
Avec S la lattice de voxels, C un clique du voisinage de s et α le facteur de controˆle entre les
deux termes e´nerge´tiques. En re`gle ge´ne´rale la proce´dure de recherche est de´veloppe´e au sein
d’un sche´ma multire´solution a` grille adaptative afin d’e´viter les trop grands de´placements
et re´duire le temps de calcul[46, 44, 81]. La pyramide des volumes Ik est construit par sous
e´chantillonnage et filtrage gaussien, ce qui permet d’estimer a` chaque niveau uniquement
dvk qui est utilise´ pour raffiner vk.
Fig. 15 – Principe de l’approche multire´solution a` grille adaptative. Illustration tire´e de [81].
Algorithme des “de´mons”
L’algorithme des De´mons part de l’hypothe`se que le contour de l’objet observe´ O est
une membrane semi-perme´able avec des diffuseurs le long de sa direction normale. Le but
de cet algorithme est de faire correspondre une image mode`le J avec une image observe´e I .
Un effecteur situe´ au point pi du contour de O agira localement en poussant le mode`le J
a` l’inte´rieur de O si le point correspondant pj de J est labellise´ ’inte´rieur’ et inversement
si celui-ci est e´tiquete´ ’exte´rieur’ [99]. Plusieurs variantes de cette technique existent se
diffe´renciant au niveau de la distribution des diffuseurs. Par exemple tous les voxels de I
peuvent eˆtre conside´re´s comme des De´mons, auquel cas les forces re´gissant le processus sont
donne´es par le flot optique. Il est e´galement possible de de´finir uniquement les contours
de l’objet de la sce`ne observe´e comme e´tant un ensemble d’effecteurs. Enfin, la dernie`re
possibilite´ lorsque l’image est de´ja` segmente´e est de placer les De´mons au niveau de l’interface
entre deux labels.
Ce type de proce´de´ ne garantit pas une transformation bijective entre I et J . Ne´anmoins il
est possible de re´gulariser cette transformation en utilisant un lissage gaussien, une contrainte
sur le jacobien, ou bien encore d’effectuer le calcul a` chaque ite´ration de la transformation
progressive TF et re´trograde TB afin d’estimer la de´formation re´siduelle R = TB(TF ). Ce
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re´sidu est ensuite re´partit e´quitablement entre TF et TB afin que R tende vers la transfor-
mation identite´. L’algorithme des De´mons est bien adapte´ au recalage d’IRM inter sujets
car comme le flot optique cette de´marche part de l’hypothe`se d’une correspondance d’inten-
site´ en I et J . Il est ne´anmoins possible de l’adapter au cas multimodal comme l’ont fait
Guimond et al. [35] en alternant une e´tape de correction parame´trique des intensite´s puis
une e´tape de recalage monomodal.
Fonctions de re´gularisation
Au sein des techniques de recalage base´es sur l’intensite´ des voxels, ils existe e´galement
une approche ou` le champ dense de de´formation est estime´ en minimisant la distance entre
le volume source et le volume cible, sous une contrainte de re´gularite´ de´rive´e de mode`les
physiques: e´lastique ou fluide.
Mode`le e´lastique
Contrairement au recalage par mode´lisation biome´canique qui simulent les de´formations
a` l’aide de caracte´ristiques du monde re´el, le recalage e´lastique conside`re l’image comme
un mate´riau qui se de´forme inde´pendemment de la nature de l’objet repre´sente´. Dans ce
type d’approche la de´formation est gouverne´e par deux forces, une force interne engendre´e
par la recherche de l’e´quilibre du mode`le et une force externe apporte´e par l attache aux
donne´es via un crite`re de similarite´ ou la mise en correspondance de structure ge´ome´trique.
Les de´formations de nature e´lastique sont gouverne´es par l’e´quation diffe´rentielle partielle
(EDP) de Navier:
µ∇2v(x, y, z) + (λ + µ)∇(∇.v(x, y, z)) + f(x, y, z) = 0
ou` v est le champ de de´placement, f la force externe, ∇ l’ope´rateur gradient , ∇2 l’ope´rateur
laplacien et λ, µ les constantes e´lastiques de Lame´. Ces constantes pouvant eˆtre interpre´te´es








L’EDP de Navier peut eˆtre re´solu a` l’aide de diffe´rences finies et de relaxations successives,
ou bien par la me´thode des e´le´ments finis comme nous l’avons pre´sente´ dans la section
pre´ce´dente. Les principales limites de ce type de mode´lisation est de ne pas prendre en compte
les grandes de´formations (hypothe`se d’e´lasticite´ line´aire) ni les changements de topologie.
Enfin a` l’instar de l’algorithme des De´mons, ce proce´de´ ne garantit pas une transformation
bijective.
Afin de de´passer la premie`re de ces limites il est possible de prendre un mode`le de
de´formation non line´aire comme celui des fluides visqueux incompressibles. Il est e´galement
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possible d’utiliser une mode´lisation e´lastique non line´aire constitue´ d’une partie line´aire et
d’une autre incre´mentale [77]. Cette formulation du proble`me permet d’eˆtre inde´pendant vis-
a`-vis du crite`re de similarite´ mais e´galement des constantes de Lame´. L’approche propose´ par
Peckar et al. [77] garantie l’existence d’une solution unique. L’exigence d’une transformation
bijective peut e´galement eˆtre obtenue par l’utilisation de la me´thode de la de´formation
re´siduelle de´crit dans le paragraphe pre´ce´dent [13].
Mode`le fluide
La mode´lisation des de´formations par un fluide visqueux incompressible permet de de´passer
les limitations du recalage e´lastique en autorisant de plus larges de´formations. Cependant,
cet augmentation de degre´s de liberte´ peut engendrer une convergence vers des minima lo-
caux et augmente conside´rablement les temps de calcul. Dans ce cas de figure l’EDP utilise´e
est l’e´quation de Navier-Stockes :
µ∇2w(x, y, z) + (λ + µ)∇(∇.w(x, y, z)) + f(v(x, y, z)) = 0
ou` w est la vitesse instantane´e, λ, µ les parame`tres de viscosite´, f la force de de´placement
et v le de´placement cumule´. La re´solution nume´rique de ce proble`me peut eˆtre re´alise´e par
relaxation successive [12, 14], par approche multigrille ou bien encore par filtre de convolu-
tion [7] ce qui permet de re´duire les temps de calcul. Bro-Nielsen [7] montre d’ailleurs que
l’approche convolutive est similaire a` l’approche par De´mons introduit par Thirion [99].
Mode´lisation biome´canique
Comme nous l’avons de´ja` pre´sente´ dans la partie compensation du ”brain shift”, il est
e´galement possible d’effectuer un recalage en mode´lisant les de´formations me´caniques du
monde re´el. Par exemple, il est possible de re´aliser un mode`le des de´formations ce´re´brales,
du de´placement de tissus du a` la croissance d’une tumeur [55] ou bien encore des mouvements
du coeurs au cours de son cycle. Pour se faire il faut construire un mode`le me´canique re´aliste
des tissus, mais e´galement estimer les parame`tres biome´caniques et les forces en jeu comme
la gravite´ et l’interaction avec les outils chirurgicaux. La plupart de ces mode`les utilisent la
me´thode des e´le´ments finis pour discre´tiser le domaine de de´finition. Cette discre´tisation est
ge´ne´ralement re´alise´e sous forme de te´trahe`dres et les parame`tres biome´caniques applique´s
de´pendent du tissu simule´. Pour rappel ces mode`les sont souvent dirige´s par un suivi de
surfaces, obtenues par des images intraope´ratoire [25, 101, 24, 94, 91, 93, 4, 66, 71, 83].
Malheureusement, cette de´marche reste encore tre`s lente a` cause du couˆt calculatoire qu’elle
engendre.
Me´thode des ’Level sets’
Utilise´s ge´ne´ralement dans le domaine de la segmentation, les ’Level sets’ (fonctions de
niveaux) commencent a` eˆtre introduit dans le domaine du recalage [100]. La me´thode des
’level sets’, de´veloppe´e a` l’origine pour la dynamique des fluides, permet par exemple de
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suivre l’e´volution de l’interface au sein d’un e´coulements diphasiques. Celle-ci repose sur la
de´formation au cours du temps d’une surface implicite d’ordre plus e´leve´e que l’objet e´tudie´.
Le lecteur de´sireux d’approfondir le sujet pourra se re´fe´rer a` [75].
L’avantage d’utiliser des fonctions de niveaux plutoˆt que la me´thode des fluide visqueux
est de garantir l’existence d’une solution unique [100]. Le principe est de faire e´voluer les
’level sets’ de l’image I le long de leurs normales vers ceux de l’image J . Cela revient a` faire
e´voluer I le long de son gradient jusqu’a` ce quelle corresponde a` J . Cette e´volution peut
eˆtre e´crite sous la forme
It(t) = S‖∇I(t)‖ avec I(O) = I
ou` S est le terme de rapidite´ du processus. Il est possible de de´finir S en y incluant un crite`re
d’arreˆt en e´crivant
S = J − I(t)
Le proble`me revient donc a` re´soudre
It = (J − It(t))‖∇I(t)‖ avec I(O) = I
Cette me´thode semble rapide et efficace, mais pour le moment uniquement le cas monomodal
a e´te´ e´tudie´.
Me´thodes Hybrides
Dernier versant de la proble´matique du recalage que nous pre´senterons, les me´thodes
hybrides combinent les informations d’intensite´ et de structure [18, 17, 45, 90, 15, 82]. Les
connaissances structurelles sont ge´ne´ralement utilise´es comme fonction de re´gularisation
d’un algorithme de recalage iconique.
Contrainte corticale
Une premie`re approche des me´thodes hybrides est un recalage inter-sujet d’IRM avec
prise en compte de connaissances a priori sur les structures corticales [18, 17, 45]. Dans un
premier temps les sillons corticaux sont extraits du volume image a` l’aide d’un mode`le actif
de type ’snake’ mais en 2D nomme´ Ruban Actif. Ces informations corticales sont ensuite
injecte´es dans l’algorithme de recalage non line´aire ANIMAL pour Collins et al. [18, 17] et
dans un algorithme type flot optique hie´rarchique pour Hellier et al. [45]. Cette adjonction
d’information permet d’augmenter de manie`re notable la qualite´ du recalage surtout au
niveau des sillons (cf. Fig 16).
Contrainte biome´canique
Comme nous l’avons de´ja` pre´sente´, il est e´galement possible d’utiliser un mode`le biome´canique
comme fonction de re´gularisation d’un algorithme de recalage iconique, en l’occurrence un
recalage non rigide par block matching base´ sur le coefficient de corre´lation [90, 15]. Cette
re´gularisation permet l’introduction de connaissances a priori sur la nature des de´formations,
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Fig. 16 – Re´sultat du recalage inter-sujet d’IRM avec et sans informations corticales via
l’algorithme ANIMAL [18]. L’apport d’une contrainte corticale augmentate la pre´cision du
recalage non line´aire. Illustration tire´e de [18]
via les caracte´ristiques me´canique utilise´es, mais aussi d’e´viter des mouvements anatomi-
quement impossibles (cf. Fig 17).
Fig. 17 – Re´gularisation d’un algorithme de block matching par un mode`le biome´canique.
En bleu la feneˆtre de recherche de l’algorithme de recalage iconique et en rouge le maillage
du mode`le biome´canique. Illustration tire´e de [90].
Contrainte vasculaire
E´galement de´ja` aborde´, l’utilisation du syste`me vasculaire pour contraindre un algo-
rithme de recalage est possible. Dans [82], l’information vasculaire utilise´e provient de la
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segmentation d’images ultrasonores Doppler et d’ARM. Une fois les vaisseaux segmente´s,
les auteurs les utilisent construire leur contrainte sous forme de cartes de distance, cartes
injecte´es par la suite dans l’algorithme de recalage ANIMAL [16].
Conclusion
Dans cette annexe nous avons pre´sente´ les diffe´rents points the´oriques sous-jacents aux
me´thodes de recalage non rigide cite´es dans ce rapport. Les techniques de re´gularisation
de la transformation, tel que le recalage e´lastique, fluide ou biome´canique, permettent d’in-
jecter des connaissances a priori sur la transformation recherche´e suivant la nature des
de´formations mode´lise´es. Toutefois, la question concernant le type de mode`le de trans-
formation a` adopter reste ouverte car le cerveau est une combinaison complexe de tissus
e´lastiques, visqueux et rigides. Il est e´galement important de se poser la question des hy-
pothe`ses a` l’origine des diffe´rents algorithmes d’estimation de la transformation. Certains
comme le flot optique et l’algorithme des De´mons, bien que adaptables au cas multimodale,
seront privile´gie´s pour le recalage monomodal ou` ils offrent de tre`s bons re´sultats. D’autres,
tel que les ’Thin-plates’ sont facilement utilisables dans le cas multimodale de mis en corres-
pondance de contours. La possibilite´ de de´finir arbitrairement les points de controˆle autorise
un guidage manuelle de la transformation.
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